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Warszawa 24 wrzesnia 2021

Zaproszenie do udzialu w post¢gpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w ramach
projektu ,Zakup niezbe¢dnego sprzetu oraz adaptacja pomieszezen w zwiazku z pojawieniem

si¢ koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa mazowieckiego”.

Dziatajac na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego
nr PZ-I1.0052.4.2021 2z dnia 21 wrzesnia 2021 r informujemy, 2ze na stronie
https://przetargi.ipzp.pl/praski oraz w zakladce ,Przetargi i konkursy” na stronie Szpitala

www.szpitalpraski.pl. ogtoszone zostato postepowanie na

Dostawe jednego aparatu RTG.
Na stronach dostepne sa:
1) Opis przedmiotu zamoéwienia
2) Formularz oferty
3) Wzér umowy
4) Wzér protokotu odbioru

Zapraszajac do zapoznania si¢ z w/w postepowaniem i przystapienia do niego, informujemy,
iz termin skladania ofert okreslono na dzief 07.10.2021 r., do godziny 13.00 (Sekretariat Szpitala
Praskiego, budynek D pok. D02- wejscie od ul. Jasiiskiego). Publiczne otwarcie ofert nastapi w
siedzibie Szpitala Praskiego, w auli budynku E (pierwsze pigtro) w dniu 07.10.2021 ., o godzinie
13.30
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ZAMAWILAJACY (Lider Projektn):

Wojewddztwo Mazowieckie,
ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamo6wienie publiczne prowadzone w oparciu o dyspozycje art. art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020
1. 0 szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, w ramach
projektu ,, Zakup niexbednego spretu oraz, adaptacia pomiesezer w swiagku 3 pojawienien sig koronawirnsa SARS-
Col7-2 na terenie wojewddztwa magowieckiego”

Realizowane przez upowaznionego Pelnomocnika Zarzadu Wojewodztwa:

Pana Andrzeja Golimonta,

Prezesa Zarzadu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego Sp. z 0.0. w Warszawie

na mocy pelnomocnictwa nr PZ-I11.0052.4.2021 z dnia 21 wrze$nia 2021 r.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa jednego aparatu RTG z ramieniem C (mobilnego).

Warto$¢ szacunkowa zamowienia przekracza rownowarto$¢ kwoty 136.000.00 Z¥. NETTO

Warszawa 2021 r.
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1. Oznaczenie postepowania

Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem referencyjnym:
ZP/05/2021/UMWM

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach zwigzanych z przedmiotowym zamoéwieniem
powolywaé si¢ na wyzej podane oznaczenie.

2. Tryb postepowania

2.1

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania
ofertowego, zwanego dalej ZO, w oparciu o dyspozycj¢ art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 02 marca
2020 r. Szczegolne rozwiqzania zwiqzane z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do czynno$ci podejmowanych przez Zamawiajacego 1 Wykonawcdéw w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia majgq zastosowanie postanowienia niniejszego Zapytania
ofertowego, w sprawach nieuregulowanych przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny.

3 Przedmiot zamoéwienia

3.1

3.2

33

34

Zamawiajacy przez podanie nazw wlasnych produktéw, bedacych przedmiotem
zamoOwienia, okre§la minimalne parametry, cechy uzytkowe oraz jakosciowe, jakim powinny
odpowiadaé produkty rownowazne, aby spelnialy stawiane wymagania.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa jednego aparatu RTG 2z ramieniem C
(mobilnego), zgodnie z Opisem przedmiotu zamdéwienia, stanowiacym Zalacznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu stanowi integralny Zatgcznik A do Formularza
oferty, ktéry Wykonawca zobligowany jest wypelié wzgledem oferowanego przez siebie
sprzetu i przedlozy¢ wraz z oferta.

Przedmiot zamoéwienia musi byé wyrobem nowym, kompletnym oraz wolnym od wad
technicznych 1 prawnych, zapakowany w oryginalne opakowania, posiadajace
zabezpieczenia pozwalajace na prawidlowe przechowywanie i bezpieczny transport,

z podang nazwa producenta.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Dostawa musi by¢ zrealizowana odpowiednim $rodkiem transportu i zabezpieczona na czas
transportu.

Zamawiajacy przez podanie nazw wilasnych produktow, bedacych przedmiotem
zamdwienia, okre§la minimalne parametry, cechy uzytkowe oraz jakosciowe, jakim powinny
odpowiadaé produkty réwnowazne, aby spelnialy stawiane wymagania.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne normom, aprobatom, specyfikacjom
technicznym i systemom odniesienia. Wykonawca powotujacy si¢ na te rozwiazania jest
zobowiazany wykaza¢, ze oferowane przedmioty zaméwienia spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy okre§la minimalne parametry, cechy
uzytkowe oraz jakoSciowe, jakim powinny odpowiadaé produkty réwnowazne,
aby spelnialy stawiane wymagania.

Przedmiot zamowienia okre§lono poprzez wskazanie obiektywnych cech jako$ciowych oraz
standardow, dla ktérych okre$lenia dopuszcza si¢ wskazanie przykladowych znakdéw
towarowych. Podane przez Zamawiajacego nazwy (znaki towarowe) zamawianego
asortymentu maja charakter przykltadowy, a ich wskazanie ma na celu okreSlenie
oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert rownowaznych, ilekro¢ przedmiot zamowienia zostal opisany za pomocg
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodla szczegélnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych przyjmuje sig, iz opisowi temu towarzyszy okre$lenie ,Jub rownowazny”.

Wrykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia wlasnym transportem, montazu wlasnymi

sitami 1 wydania przedmiotu zamoéwienia bezposrednio do Zakladu Radiologii Szpitala

Praskiego p.w. Przemienienia Panskieco Sp. z o0.0.. Al. Solidamo$ci 67 z siedziba

w Warszawie.

Zamawiajacy informuje, iz w zwiazku z prowadzonymi remontami oraz robotami
budowlanymi na terenie Szpitala Praskiego p.w.Przemienienia Panskiego Sp. z o.0.,
Al. Solidarnoéci 67 z siedziba w Warszawie moga wystepowaé okresowe utrudnienia
w zakresie dojazdu do Szpitala, nieleZace po stronie Szpitala. Fakt, o ktorym mowa w zdaniu

poprzedzajacym nie moze stanowi¢ przestanek do opdznienia realizacji Umowy.
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4. Termin realizacji przedmiotu zamowienia

4.1

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ zrealizowany do dnia 10.12.2021 r.

4.2 Przez realizacj¢ rozumie si¢ dostawe, montaz i uruchomienie przedmiotu zaméwienia we

43

wskazanym pomieszczeniu Zakladu Radiologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia

Pafiskiego Sp. z 0.0.. Al. Solidarnoséci 67 z siedziba w Warszawie, co zostanie

potwierdzone protokotem odbioru zatwierdzonym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

Wykonawca zobligowany jest do zagwarantowania odpowiedniego przeszkolenia
z obshugi 1 prawidlowosci uzytkowania przedmiotu zamowienia wyznaczonego personelu

Szpitala Praskiego.

5. Dokumenty wymagane do przedlozenia w skladanej przez Wykonawce ofercie.

5.1

52

b)

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wczesniej niz do 3 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

pozostate dokumenty niezbedne ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia, do
dokonania oceny techniczno uzZytkowej oferowanego sprzgtu medycznego(w

szczegOlnosci opisy parametrow technicznych, instrukcje, katalogi, etc.), tj.:

materialy informacyjne: opis sprz¢tu medycznego foldery, fotografie, katalogi,

informacje dla uzytkownika — dokumentujace i potwierdzajace spelnianie przez
Wykonawceg wymaganych parametréw, z zaznaczeniem iz przedmiotowe dokumenty o
ktérych mowa powyzej musza odnosi¢ si¢ dla kazdego parametru wskazanego przez

Wykonawce - w jezyku polskim,

oSwiadczenie Wykonawcy (na druku wlasnym) o posiadaniu przez niego:
- dokumentu potwierdzajacego zgloszenie/powiadomienie/wniosek i/lub wpis
oferowanych wyrobow medycznych do rejestru wyrobéw medycznych prowadzonych

przez Prezesa Urzgdu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
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Produktéw Biobdjczych i podmiotéw odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu

i do uzywania — jezeli dotyczy,

- deklaracji zgodno$ci producenta oferowanego wyrobu medycznego — jezeli dotyczy,

- certyfikatu CE jednego producenta na istotne elementy oferowanego sprzetu.

UWAGA!

Oferowany przedmiot zamoéwienia, bedacy wyrobem medycznym musi by¢ oznakowany
znakiem CE, zgodnie z art. 11 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2021p0z.1565) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z
2010 r., nr 186, poz. 1252 ze zm.), a takZe posiada¢ wszystkie wymagane przepisami ustawy o
wyrobach medycznych dokumenty dopuszczajace oferowany przedmiot zamowienia do obrotu i
uzywania w zakladach opieki zdrowotnej na terenie RP - w jezyku polskim.

(Jezeli zgodnie z obowigzujacymi przepisami oferowane w wyroby medyczne nie wymagaja
posiadania ktérego$ z ww. dokumentéw - Wykonawca sklada stosowne oswiadczenie, podajac
uzasadnienie prawne).

5.4 Pelnomocnictwo — jezeli dotyczy.

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

6.1 Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

6.2 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, .

6.3 Oferta zawiera wypeliony formularz ,,Oferta” (zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz nizej wymienione dokumenty:

a) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu Zatacznik A do Formularza oferty) oraz
Formularz specyfikacji cenowej (Zatacznik B do Formularza oferty), stanowiacych integralng
cze¢$¢ Formularza oferty

b) dokumenty wymienione w ust. 5.

¢) petlnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokumentéw ztozonych wraz z oferta -jezeli dotyczy .

6.4 Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.5 Kazdy dokument sktadajacy sig na ofertg musi by¢ czytelny.
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Wymaga si¢, aby wszelkie zmiany w tresci oferty byly dokonane w sposéb czytelny i

dodatkowo opatrzone data dokonania poprawki oraz parafa osoby podpisujacej ofertg. Poprawki

moga

by¢ dokonane jedynie poprzez przekreSlenie blednego zapisu i czytelne wstawienie

poprawnego.

6.6

6.7

6.8

6.9

b)

6.10

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy wymaga, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujaca(e) oferte¢ dziala na podstawie
pelnomocnictwa, to musi ono w swej tresci wyraZznie wskazywaé uprawnienie do podpisania
oferty. Zamawiajacy uznaje, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze
dokonywanie czynno$ci wymienionych w pkt 6.7. Dokument pelnomocnictwa musi zostaé
zlozony jako cze$¢ oferty, musi by¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnosé z
oryginalem przez notariusza.

Dokumenty skladajace si¢ na ofert¢ - inne niz pelnomocnictwa - moga by¢ zlozone w
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
W przypadku zlozenia kopii, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zazadania ,,do wgladu”
oryginalu.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajacy si¢ na oferte
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ zloZzony wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski. W razie watpliwo$ci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.
Zaleca sie, aby:

strony oferty byty trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane.

_formularz cenowy nie byt sporzadzany odrgcznie. Niemoznoé¢ jednoznacznego odczytania
ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez Wykonawce bez zastosowania wymagan

okreslonych w pkt 6.5 powodowac bedzie odrzucenie oferty.

Ofert¢ Wykonawca sklada z zachowaniem formy papierowej, w zamknigtym opakowaniu
(kopercie), uniemozliwiajacym odczytanie jej zawarto§ci bez uszkodzenia opakowania w
ktérym znajduje si¢ oferta. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem

Wykonawcy, zaadresowane w sposOb nastgpujacy:
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Szpital Praski p.w. Przemieniania Panskiego Sp. z o.0.
Al. Solidarnosci 67, 03-401 Warszawa

»Oferta na dostawe jednego aparatu RTG 7 ramieniem C (mobilnego)”
nie otwieraé przed dniem 07.10.2021 roku, do godz. 13:30
Znak postegpowania : ZP/05/2021/UMWM

6.11 Przed uptywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub ja wycofaé. Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty winny byé doreczone
Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewazno$ci przed uplywem terminu sktadania ofert.
Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno by¢ opakowane tak, jak
oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio:

»ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.

7. Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert.

7.1 Miejsce zlozenia oferty:

Wykonawca sklada ofert¢ w siedzibie Szpitala Praskiego p.w. Przemieniania Panskiego
Sp. z 0.0. w Warszawie przy Al. Solidarnosci 67 budynek D pokdj nr D/03 — Sekretariat
Zarzadu.
7.2 Termin zlozenia oferty:

Wykonawca sklada ofert¢ w terminie do dnia 07.10.2021 r., do godziny 13.00
7.3 Termin zloZenia oferty:
Otwartcie ofert nastapi w siedzibie Szpitala Praskiego p.w. Przemieniania Panskiego
Sp. z 0.0. w Warszawie przy Al. Solidarnosci 67, w Auli budynku E (pierwsze pietro)
w dniu 07.10. 2021 r., o godzinie 13.30

7.4 Otwarcie ofert jest jawne, a zatem moga w nim uczestniczy¢ osoby zainteresowane przedmiotowym
postepowaniem.

7.5 Informacja z otwarcia ofert, w celu zachowania transparentno$ci procedury udost¢pniona
zostanie na stronie Szpitala Praskiego www.ipzp.pl i bedzie przedstawiala nastepujace
informacje:

a) kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia,

b) nazwy oraz adresy Wykonawcdw, ktorzy zlozyli oferty w terminie,
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¢) cen zlozonych ofert.

7.6 Oferty ztoZzone po terminie wyznaczonym do ich skladania zostang niezwlocznie zwrocone

Wykonawcom bez ich otwierania.

8. Termin, do ktéorego Wykonaweca bedzie zwigzany zlozong oferts.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

9. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

9.1 Ocena w oparciu o nastepujace kryterium: Cena: 100%

W kryterium ,,cena oferty brutto” ocena ofert niepodlegajacych odrzuceniu zostanie
dokonana przy zastosowaniu wzoru oraz warunkow::

C of. n.
Cn= x 100
Cof. b.
gdzie:
Cn — liczba otrzymanych punktéw za krytetium cena

C of. n. — cena oferty najnizszej
C of. b. —cena oferty badane;j

9.2 Oferta, ktéra uzyska najwyzsza ilo§¢ punktéw w ww. kryterium oceny ofert zostanie uznana za
najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z ilo$ciag uzyskanych
punktéw.

9.3 Jezeli nie bedzie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ze zostang ztoZone
oferty o takiej samej cenie, Wykonawcy, ktérzy zlozyli dane oferty zostana wezwani do zlozenia
w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

9.4 Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w zlozonych pierwotnie ofertach.

9.5 Za najkorzystniejszg ofert¢ zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktow —
,P”, gdzie P oznacza sumg uzyskanych punktéw w kryteriach cena oraz termin realizacji:

P=Cn
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10. UniewazZnienie postepowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania.

11. Udzielenie zamodwienia.

11.1 Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wuznana za
najkorzystniejsza po dokonaniu ich oceny.

11.2 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu
podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrgbnym pismem.

11.3 Wz6r umowy stanowi Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

12. Opis sposcbu obliczenia ceny oferty.

12.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg i przedstawiona w Formularzu specyfikacji
cenowej (Zalacznik A do Formularza oferty).

12.2 Przy sporzadzaniu oferty Wykonawca uwzglednia wszystkie wymogi, o ktorych mowa
w niniejszym Zapytaniu ofertowym i umuje wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem
przedmiotu zamowienia, niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

12.3 Ceny okreslone przez Wykonawceg nie bgda zmieniane w toku realizacji zamowienia i nie bedg
podlegaly waloryzacji.

12.4 Wszelkie rozliczenia, pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, beda prowadzone w PLN.
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Przedmiotem zaméwienia jest dostawa jednego aparatu RTG z ramieniem C (mobilnego), do
Zaktadu Radiologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego Sp. z 0.0., Al. Solidarnoéci 67

Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTUZAMOWIENIA

z siedziba w Warszawie wraz z jego montazem uruchomieniem.

Specyfikacja techniczna, zawierajaca zadane parametry przedmiotu zamowienia przedstawia si¢

nastgpujaco:

L.p.

OPIS ZADANYCH PARAMETROW/FUNKCJI/ WARUNKOW

L. RAMIE C PRZEWOZNE:

Glebokosé ramienia C (odleglo$é miedzy osig wiazki z wewnegtrzng powierzchnig
ramienia C) — min. 70 cm

2. Zakres rotacji ramienia C (ruch wokét osi wzdtuznej) — min. 350°

3. Zakres ruchu orbitalnego ramienia C — min, 135°

4. Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. £10°

5. Zakres ruchu wzdhuznego ramienia C — min. 20 cm

6. Zakres ruchu pionowego ramienia C — min. 49 ¢cm

7. Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie

8. Przeéwit ramienia C (wolna przestrzen miedzy detektorem obrazu a lampa RTG)
;ﬂn. 80 cm

9. Szeroko§¢ wozka z ramieniem C — maks. 83 cm

10. Hamulce wszystkich ruchéw ramienia C kodowane kolorami.

11.

Monitor dotykowy LCD, min. 10 cali (przekatna wySwietlacza) na wézku z
ramieniem C z mozliwoscig obrotu. Monitor do prezentacji obrazu klinicznego.

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
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II. GENERATOR:

12. |Moc generatora RTG — min. 15 kW

13. | Generator w technice HF — min. 15 kHz

14. [Tryby pracy:
Fluoroskopia pulsacyjna
Pojedyncze zdjgcie z fluoroskopii
Ekspozycja
Pojedyncze zdjecie (Single shot)
Zamawiajacy wymaga min. dwoch trybdw pracy z w/w.
15. |Maksymalne napiecie w trybie fluoroskopii/radiografii — min. 120 kV /120 kV
16. |Maksymalny prad dla fluoroskopii pulsacyjnej — min. 60 mA
17. |Maksymalny prad dla radiografii cyfrowej — min. 60 mA
18. |Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery
poziomy:
Low (niska), Normal (normalna), Medium ($rednia), Hight (wysoka)

19. |Zasilanie 1-fazowe — 230 V,50 Hz +/- 1 Hz
II1. LAMPARTG:

20. Lampa z wirujaca anoda
21. | Wielko$¢ ogniska malego — maks. 0,3 mm
22. | Wielko$¢ ogniska duzego — maks. 0,6 mm
23.  |Pojemno$¢ cieplna anody — min. 300 kHU
24. |Pojemno$¢ cieplna kolpaka — min. 1800 kHU
25. | Szybkos¢ chlodzenia kolpaka — min. 16kHU/min.
26. | System chiodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju lub cieczy chtodzacej
IV. CECHY KOLIMATORA:

27. Przestona typu Irys lub przestona prostokatna.

28. |Mozliwoé¢ automatycznego ustawiania przeston dostosowujacych si¢ do
prze$wietlonego obrazu.
29. |Nieprzepuszczalne przestony szczelinowe uzywane symetrycznie lub
asymetrycznie
30. |Obracanie przeslony szczelinowej
31. |Ustawienie przeston kolimatora bez promieniowania (na obrazie zamrozonym z
wys$wietlaniem aktualnego potozenia krawedzi przeston na panelu dotykowym
znajdujacym si¢ na ramieniu C)
32. |Elektroniczne przystony (eliminacja obszarow przeswietlonych poza obszarem
zainteresowania)
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V. CYFROWY DETEKTOR OBRAZU:

33. Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy — min. 226 x 26 cm

34. |Liczba pdl obrazowych: 3

35. | Wspolczynnik DQE: > 70%

36. |Rozdzielczo&¢ detektora: > 1500 x 1400 pixeli

37. |Rozmiar pixela: < 195 um

38. |Dynamika detektora: = 96 dB

39. | Skala szarosci detektora: > 16 bit

40. | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony detektora

41. |Zdeyjmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez uzywania narzedzi

42. |Funkcja ulatwiajaca komunikacje lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia
C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom

wyswietlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego
obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika.

VL. STACJA MONITOROW:

43, 2 monitory kolorowe LCD o przekatnej min. 19” do jednoczesnego wyswietlania

obrazu Zywego i referencyjnego.

44, Monitor Live (obraz na Zywo) dotykowy do latwiejszej obstugi systemu.

45. Rozdzielczos¢ monitorow: 1280 x 1024 pixele

46. Luminacja monitoréw: min. 600 cd/m?>

47. Kontrast monitoréw: min. 650:1

48. Ilo$¢ obrazdéw wyswietlana jednocze$nie na monitorze: min.9

49, Regulacja wysokosci monitoréw

50. Monitory obrotowe wzgledem wdzka stacji monitorow. Regulacja w zakresie

min. 180°. Monitory skladane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas
transportu i przechowywania.

51. Dwa wyjscia cyfrowe DVI w celu wySwietlenia obrazow Live oraz Reference na
dodatkowych monitorach

52. Waga stacji monitorowej ponizej 150 kG

53. Whbudowana przegladarka obrazéw DICOM. Mozliwo$¢ wgrania obrazow z

takich zrodet jak PACS , DVD, USB. Przegladarka umozliwia prezentowanie
danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP.
VII. SYSTEM CYFROWY:

54 |Pami¢é na dysku twardym — min. 130 000 obrazéw

55 |Klawiatura alfanumeryczna

56 |Matryca przetwarzania obrazéw — min. 1024 x 1024

57 |Pamigé ostatniego obrazu

58 | Wzmocnienie krawedzi i redukcja szumow w czasie rzeczywistym
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59 |Port USB w celu zapisywania obrazéw w graficznych formatach PNG, MP4 lub
TIFF, AVI lub Raw, JPEG oraz w medycznym standardzie DICOM na
urzadzeniach USB
60 |Funkcje postprocesingowe minimum: r¢czne i automatyczne ustawianie kontrastu
1 jasnosci obrazéw (Window/Level), powigkszanie obrazow, prezentacja pozytyw
/ negatyw obrazdw, co najmniej r¢czna kolimacja elektroniczna obrazdw,
pionowe i poziome odwracanie i obrét obrazow, pomiar odleglosci i katéw,
wprowadzanie komentarzy na obrazie. Funkcje te dostgpne sa za pomoca
monitora dotykowego na stacji monitorowej
61 |Narzedzie pozwalajace na obrysowanie np. naczyn na obrazach z fluoroskopii i
akwizycji (na obrazach DSA oraz natywnych) . Podczas nacis$nigcia fluoroskopii
obrys graficzny pozostaje na obrazie fluoroskopowym. Nanoszenie obryséw
odbywa si¢ za pomoca monitora dotykowego Live (obraz na Zzywo) na stacji
monitorowe;j.
62 | Automatyczna funkcja rozpoznawania metalu, dzigki ktdrej parametry
promieniowania nie ulegaja zwigkszeniu (dawka promieniowania pozostaje na
statym poziomie) w momencie rozpoznania metalu w polu promieniowania.
63 [Funkcjonalno$¢, ktéra umozliwia wykrywanie struktur anatomicznych, poprzez
dobor parametréw wiazki rentgenowskiej (kV, mA) na podstawie widocznych
struktur anatomicznych z pominigciem obszaréw powietrznych.
64 |Zapisywanie pozycji ramienia C: min. angulacja, rotacja, przeséw wzdluzny oraz
wysoko$§¢. Aparat umozliwia sprawdzenie pozycji ramienia C dla zapisanych
wczesniej obrazow.

VIII. FUNKCJE NACZYNIOWE

65.| Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA

Roadmapping,

Landmarking

Substrakcja CO2

Roadmap CO2

Dedykowane programy anatomiczne (min. 3 programy)

66. |Mozliwo$¢ wlaczenia lub wylaczenia subtrakcji

67. |Mozliwos¢ uzycia obrazu jako maski, zapamigtanego na obrazie referencyjnym.
68. |Funkcja automatycznego przesuwu maski w celu kompensacji artefaktow
ruchowych w czasie rzeczywistym.

69. |Funkcja pozwalajaca zmniejszy¢ dawke promieniowania RTG i ilo§¢é
podawanego Srodka kontrastujacego dzigki ponownemu zastosowaniu
uzyskanych wezesniej obrazow DSA lub obrazéw natywnych w funkcji
roadmapy.

IX. POZOSTALE WYPOSAZENIE:

70. | Wlacznik noZny i reczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycii
71 | Wlacznik nozny bezprzewodowy do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji.
72. | Zintegrowany system monitorowania i wySwietlania dawki RTG
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73 | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujacy wyltaczenie wysokiego
napigcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy
74 |Interfejs sieciowy DICOM obstugujacy funkcje min.:

DICOM store;

DICOM print;

Worklist;

Storage Commit;
MPPS
75 |Pilot bezprzewodowy na podczerwien do zdalnego sterowania gléwnymi
funkcjami obrazowymi w aparacie — min. (uruchamianie petli; przeglad badan;
ustawianie i powr6t obrazu na monitorze referencyjnym; wybér pola
wzmachniacza obrazu; zapis obrazu)
76. |Kluczyk do blokowania mozliwosci wyzwalania skopii i elektrycznego
sterowania pionowymi ruchami ramienia C.
77 |Nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazéw oraz serii w formacie
DICOM (na wyposazeniu stacji monitorow).
78 |Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkg uprawniona przy dostawie
sprz¢tu przed podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.
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Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

{pieczeé Wykonawcy/Wykonawcy Pelnomocnika)

FORMULARZ OFERTY

na dostawe jednego aparatu RTG z ramieniem C (mobilnego)

1. DANE WYKONAWCY
My/Ja* nize] POAPISAN w..vvvecvvvniririnirnciseine st senecss e sssessass s ss s sseees
[ imig i nagwisko/

REPIEZENTUJAC oevreeetieteieteeect ettt e bR s b s b s s sn b sasas

/ petna nagmwa Wykonawey/
z siedziba w:
adres e-mail: ... telr e |72
BN A P DRt S REGON: oo e e

Osoba/osobv wyznaczone do reprezentowania Wikonawcy w celu podpisania umowy:

1.

Nawigzujac do =zapytania ofertowego opublikowanego na stronie Szpitala Praskiego
pw. Przemienienia Panskiego Sp. z 0.0. w ramach projektu ,, Zakup niezbednego sprzetu oraz
adaptacja pomieszczen w zwiqzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewddztwa mazowieckiego”

niniejszym skladamy ofert¢ na ................. (wskaza¢ dokladna nazwe
oferowanego sprzetu), zgodnie ze specyfikacja techniczng i cena, wskazanymi odpowiednio
w zalacznikach A,B Formularza oferty, stanowiacych jego integralng czgsé.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa zaoferowanego przez nas jednego aparatu RTG z ramieniem C

(mobilnego) do Zakladu Radiologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego Sp. z 0.0.. Al
Solidarnoéci 67 z siedziba w Warszawie (zgodnie z wypelionym przez nas Zatacznikiem A do niniejszej

oferty) wraz z jego montazem uruchomieniem.

Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie¢ z warunkami zamowienia, w tym z projektem umowy,
akceptujemy je w calo$ci i nie wnosimy do niego zastrzezen.
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Os$wiadczamy iz pozyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do zlozenia oferty, a zatem nie
wnosimy zadnych zastrzezen, uwazajac je za wystarczajace i jednoznaczne zaréwno do okre§lenia
zakresu i wartosci przedmiotu zamoéwienia, jak i prawidlowej jego realizacji.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w ZO.
Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W Wyznaczonym miejscu 1 terminie.

Oferta nasza zawiera lacznie ............ ponumerowanych stron.

Uprawnionym do kontaktow w ramach przedmiotowego postgpowania

1151 PSS SURRURRE 5. SHU U R ORI
L 147 1 | LA TN
Nasz REGON ......coooeevrievieneereecee e, NIP e v evene e i e s oo on e e iithraniiti e v s oonsaiivnnas
(data) (podpis wykonawcy lub 0s6b upowaznionych
do wystgpowania w imieniu wykonawcy)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU

Aparat RTG z ramieniem C z plaskim detektorem

Lp. | OPIS Wartos¢ Parametry
PARAMETROW/FUNKCJI/ wymagana oferowane
WARUNKOW (podac)

L Urzadzenie typ/model/nr katalogowy | Tak, podaé

1L Producent/ Firma Tak, podaé

III. | Kraj pochodzenia Tak, podaé

V. Rok produkcji: 2021 Tak, podaé

doktadng date
produkcji

V. Oznakowanie CE Tak, podaé

VL Sprzet fabrycznie nowy Tak,

potwierdzié
L.p OPIS PARA METR()W/FUNKCJI/ Warto$¢ |Parametry oferowane
o WARUNKOW wymagana |(poda¢)
X. RAMIE C PRZEWOZNE:
1. Glebokosé ramienia C (odleglosé miedzy | Tak, podad
osia wigzki z wewnetrzna powierzchnia |opis
ramienia C) — min. 70 cm
2. Zakres rotacji ramienia C (ruch wokét | Tak, podaé
osi wzdtuznej) — min. 350° opis
3. Zakres ruchu orbitalnego ramienia C— | Tak, podaé
min. 135° opis
4, Zakres wychylenia ramienia C wobec osi | Tak, podaé
pionowej - min. £10° opis
5. Zakres ruchu wzdhuznego ramienia C — | Tak, podac
min. 20 cm opis
6. Zakres ruchu pionowego ramienia C — | Tak, podaé
min. 49 cm opis
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7. Zmotoryzowany ruch ramienia C w Tak, podaé
pionie opis
8. Prze$wit ramienia C (wolna przestrzen |Tak, podac
miedzy detektorem obrazu a lampg RTG) |opis
min. 80 cm
9. Szeroko$¢ wozka z ramieniem C — maks. | Tak, podaé
83 cm opis
10. |Hamulce wszystkich ruchéw ramienia C |Tak, podaé
kodowane kolorami. opis
11.  [Monitor dotykowy LCD, min. 10 cali Tak, podaé
(przekatna wyswietlacza) na wozku z opis
ramieniem C z mozliwo$cig obrotu.
Monitor do prezentacji obrazu
klinicznego.
XI. GENERATOR:
12. |Moc generatora RTG — min. 15 kW Tak, podac
opis
13.  |Generator w technice HF — min. 15 kHz |Tak, podaé
opis
14. |Tryby pracy: Tak, podaé
Fluoroskopia pulsacyjna opis
Pojedyncze zdjecie z fluoroskopii
Ekspozycja
Pojedyncze zdjecie (Single shot)
Zamawiajacy wymaga min. dwoch
trybow pracy z w/w.
15. |Maksymalne napigcie w trybie Tak, podaé
fluoroskopii/radiografii — min. 120 kV/ |opis
120 kV
16. |Maksymalny prad dla fluoroskopii Tak, podac
pulsacyjnej — min. 60 mA opis
17.  [Maksymalny prad dla radiografii Tak, podad
cyfrowej — min. 60 mA opis
18.  |Funkcja redukcji poziomu dawki Tak, podac
promieniowania w trybie fluoroskopii, |opis
cztery poziomy:
Low (niska), Normal (normalna),
Medium ($rednia), Hight (wysoka)
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19. |Zasilanie 1-fazowe — 230 V, 50 Hz +/- 1 | Tak, podaé
Hz opis

XII. LAMPARTG:

20. |Lampa z wirujaca anoda Tak, podaé

opis

21. | Wielko$é ogniska matego — maks. 0,3 Tak, podaé
mm opis

22. | Wielko$¢ ogniska duzego — maks. 0,6 Tak, podaé
mm opis

23.  |Pojemnos$é cieplna anody — min. 300 Tak, podaé
kHU opis

24. |Pojemnos$¢ cieplna kotpaka — min. 1800 |Tak, podaé
kHU opis

25. | Szybko$¢ chlodzenia kotpaka — min. Tak, podac
16kHU/min, opis

26. |System chlodzenia oparty na aktywnej | Tak, podaé
cyrkulacji oleju lub cieczy chlodzacej opis

XIII. CECHY KOLIMATORA:
27. Przestona typu Irys lub przestona Tak, podaé
prostokatna. opis

28. |Mozliwos¢é automatycznego ustawiania | Tak, podaé
przeston dostosowujacych sig¢ do opis
przeswietlonego obrazu.

29. |Nieprzepuszczalne przestony Tak, podaé
szczelinowe uzywane symetrycznie lub  |opis
asymetrycznie

30. |Obracanie przestony szczelinowej Tak, podad

opis

31. |Ustawienie przeston kolimatora bez Tak, podaé
promieniowania (na obrazie opis
zamrozonym z wySwietlaniem
aktualnego potozenia krawedzi przeston
na panelu dotykowym znajdujacym si¢
na ramieniu C)

32. |Elektroniczne przystony (eliminacja Tak, podaé
obszaréw przeswietlonych poza opis
obszarem zainteresowania)
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XIV. CYFROWY DETEKTOR OBRAZU:
33. Amorficzny, krzemowy detektor Tak, podaé
cyfrowy — min. > 26 x 26 cm opis
34, |Liczba p6l obrazowych: 3 Tak, podac
opis
35. | Wspotczynnik DQE: > 70% Tak, podaé
opis
36. |Rozdzielczo$é detektora: = 1500 x 1400 |Tak, podaé
pixeli opis
37.  |Rozmiar pixela: < 195 pum Tak, podaé
opis
38. |Dynamika detektora: > 96 dB Tak, podaé
opis
39. |Skala szaroéci detektora: > 16 bit Tak, podaé
opis
40. | Wbudowany pozycjoner laserowy od Tak, podaé
strony detektora opis
41. |Zdejmowana kratka przeciw- Tak, podaé
rozproszeniowa bez uzywania narzedzi | opis
42.  |Funkcja ulatwiajaca komunikacjg lekarz |Tak, podaé
- technik przy pozycjonowaniu ramienia |opis
C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych
na detektorze odpowiada tym samym
liczbom wy$wietlanym na obrazie
klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie
do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku
przesuwania ramienia C dla technika.
XV. STACJA MONITOROW:
43, 2 monitory kolorowe LCD o przekatnej |Tak, podaé
min. 19” do jednoczesnego wy$wietlania |opis
obrazu zywego i referencyjnego.
44, Monitor Live (obraz na zywo) dotykowy |Tak, podaé
do latwiejszej obshugi systemu. opis
45. Rozdzielczo$¢ monitoréw: 1280 x 1024 | Tak, podad
pixele opis
46. Luminacja monitoréw: min. 600 cd/m> |Tak, poda¢
opis
47. Kontrast monitoréw: min. 650:1 Tak, podac
opis
48. [os¢ obrazéw wyswietlana jednoczeénie |Tak, podaé
na monitorze: min.9 opis
49, Regulacja wysoko$ci monitoréw Tak, podaé
opis
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50. Monitory obrotowe wzgledem wozka Tak, podaé
stacji monitoréw. Regulacja w zakresie |opis
min. 180°. Monitory sktadane matrycami
do siebie dla zabezpieczenia na czas
transportu i przechowywania.

51. Dwa wyjécia cyfrowe DVI w celu Tak, podaé
wyswietlenia obrazéw Live oraz opis
Reference na dodatkowych monitorach

52. Waga stacji monitorowej ponizej 150 kG | Tak, podaé

opis

53. Whbudowana przegladarka obrazéw Tak, podaé
DICOM. Mozliwos¢ wgrania obrazow z |opis
takich zrodel jak PACS , DVD, USB.

Przegladarka umozliwia prezentowanie
danych w przekroju 2D, jako wolumen
3D, MPR oraz MIP.
XVI. SYSTEM CYFROWY:
54 |Pamig¢ na dysku twardym — min. 130 Tak, podaé
000 obrazéw opis
55 |Klawiatura alfanumeryczna Tak, podaé
opis
56 |Matryca przetwarzania obrazéw —min. |Tak, podac
1024 x 1024 opis
57 |PamigC ostatniego obrazu Tak, podac
opis
58 |Wzmocnienie krawedzi i redukcja Tak, podac
szZumOw w czasie rzeczywistym opis
59 |Port USB w celu zapisywania obrazéw | Tak, podaé
w graficznych formatach PNG, MP4 lub |opis
TIFF, AVI lub Raw, JPEG oraz w
medycznym standardzie DICOM na
urzadzeniach USB
60 |Funkcje postprocesingowe minimum;: Tak, podaé
reczne i automatyczne ustawianie opis
kontrastu i jasnosci obrazéw
(Window/Level), powigkszanie obrazow,
prezentacja pozytyw / negatyw obrazéw,
co najmniej r¢czna kolimacja
elektroniczna obrazdw, pionowe i
poziome odwracanie i obrdt obrazow,
pomiar odleglosci i katow,
wprowadzanie komentarzy na obrazie.
Funkcje te dostepne sg za pomoca
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monitora dotykowego na stacji
monitorowej

61

Narzedzie pozwalajace na obrysowanie
np. naczyn na obrazach z fluoroskopii i
akwizycji (na obrazach DSA oraz
natywnych) . Podczas nacisnigcia
fluoroskopii obrys graficzny pozostaje
na obrazie fluoroskopowym. Nanoszenie
obryséw odbywa si¢ za pomoca
monitora dotykowego Live (obraz na
Zywo) na stacji monitorowe;.

Tak, podaé
opis

62

Automatyczna funkcja rozpoznawania
metalu, dzigki ktorej parametry
promieniowania nie ulegaja zwigkszeniu
(dawka promieniowania pozostaje na
staltym poziomie) w momencie
rozpoznania metalu w polu
promieniowania.

Tak, podaé
opis

63

Funkcjonalno$¢, ktéra umozliwia
wykrywanie struktur anatomicznych,
poprzez dobdr parametrow wiazki
rentgenowskiej (kV, mA) na podstawie
widocznych struktur anatomicznych z
pominig¢ciem obszarOw powietrznych.

Tak, podaé
opis

64

Zapisywanie pozycji ramienia C: min.
angulacja, rotacja, przeséw wzdhizny
oraz wysokos$¢. Aparat umozliwia
sprawdzenie pozycji ramienia C dla
zapisanych wczeéniej obrazow.

Tak, podaé
opis

XVII. FUNKCJE NACZYNIOWE

65.

Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA
Roadmapping,

Landmarking

Substrakcja CO2

Roadmap CO2

Dedykowane programy anatomiczne
(min. 3 programy)

Tak, poda¢
opis

66.

Mozliwo$¢ wlaczenia lub wylaczenia
subtrakcji

Tak, podaé
opis

67.

Mozliwo$¢ uzycia obrazu jako maski,
zapamigtanego na obrazie
referencyjnym.

Tak, podaé
opis

68.

Funkcja automatycznego przesuwu
maski w celu kompensacji artefaktéw
ruchowych w czasie rzeczywistym.

Tak, podaé
opis
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69. |Funkcja pozwalajaca zmniejszy¢ dawke |Tak, podaé
promieniowania RTG i ilo§é opis
podawanego $rodka kontrastujacego
dzieki ponownemu zastosowaniu
uzyskanych wczesniej obrazéw DSA lub
obrazéw natywnych w funkcji roadmapy.

XVIIL. POZOSTALE WYPOSAZENIE:

70. |Wlacznik nozny i reczny do wyzwalania |Tak, podaé
fluoroskopii/akwizycji opis

71 | Wlacznik noZzny bezprzewodowy do Tak, podaé
wyzwalania fluoroskopii/akwizycji. opis

72. |Zintegrowany system monitorowaniai |Tak, poda¢
wys$wietlania dawki RTG opis

73 | Alarm/Miernik czasu promieniowania | Tak, podaé
powodujacy wylaczenie wysokiego opis
napigcia na lampie RTG po 10 minutach
nieprzerwanej pracy

74 |Interfejs sieciowy DICOM obstugujacy |Tak, podaé
funkcje min.: opis

- DICOM store;
DICOM print;
Worklist;
Storage Commit;
MPPS

75 |Pilot bezprzewodowy na podczerwien do | Tak, podaé
zdalnego sterowania gtéwnymi opis
funkcjami obrazowymi w aparacie —
min. (uruchamianie petli; przeglad
badan; ustawianie i powrot obrazu na
monitorze referencyjnym; wybor pola
wzmacniacza obrazu; zapis obrazu)

76. |Kluczyk do blokowania mozliwosci Tak, podad
wyzwalania skopii i elektrycznego opis
sterowania pionowymi ruchami ramienia
C.

77 |Nagrywarka DVD do nagrywania i Tak, podad
odtwarzania obrazéw oraz serii w opis
formacie DICOM (na wyposazeniu stacji
monitorow).

78 |Testy specjalistyczne wykonane przez | Tak, podaé
jednostke uprawniona przy dostawie opis
sprzetu przed podpisaniem protokotu
zdawczo-odbiorczego.
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1. Nie spelnienie wszystkich parametréw lub funkcji, ustalonych w rubryce ,,Warto§¢ wymagana”
spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedzi w rubryce ,Parametry oferowane ” traktowany bedzie jak brak danej funkcji
lub parametru.

3.  Wykonawca o§wiadcza, ze oferowane powyzej urzadzenie jest kompletne i po uruchomieniu
bedzie gotowe do pracy, bez zadnych dodatkowych zakupow 1 inwestycji

(podpis wykonawcy lub 0sdb upowaznionych do wystgpowania
w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik B do Formularza oferty

(Pieczed)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia w ramach projektu ,, Zakup
niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwiqzku z pojawieniem si¢ koronawirusa SARS-
CoV-2 na terenie wojewddztwa mazowieckiego” na dostawe jednego aparatu RTG z ramieniem C
(mobilnego), oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w oparciu o nastgpujace ceny:

e ———— _ l_
Lp. Nazwa nr katalogowy Mosé Cena jedn. | Warto$¢ netto | Stawka Wartosé
oferowanego netto VAT brutto
przedmiotu (lub inna cecha iden- | (%)
zaméwienia tyfikujaca produkt) :
/ |
Producent |
|
1 2 73 1 4 | 5 6 7 8
RAZEM
Oferujemy termin realizacji przedmiotu zaméwienia w ciagu ........... dni kalendarzowych, liczonych od

podpisania przez Strony umowy.

Uwagal

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wyznaczony na dziet 10.12.2021 r. jest terminem
granicznym, nie podlegajacym zmianie.

Jesli termin realizacji okre§lony przez Wykonawce bedzie kolidowat z terminem granicznym
wyznaczonym na realizacje przedmiotu zamdwienia, w takim wypadku oferta Wykonawcy bedzie
podlegala odrzuceniu jako nie spetniajaca obligatoryjnych wymagan terminowych.

(podpis wykonawcy lub os6b upowaznionych do wystepowania
w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/ 12021

zawarta w Warszawie zwana dalej ,Umowg” pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym w dalszej czesci Umowy ,Kupujacym”,
reprezentowanym przez

— (nazwa petnomocnika) mocy
petnomocnictwa udzielonego uchwatg nr ....... Zarzgdu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 2021
I. w sprawie ...
a
z siedzibg w ul. zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , kapitat zakladowy:
, NIP: , REGON: , Zwanym/g w dalszej czesci umowy ,Sprzedawcy’

Jreprezentowang przez:

zwanych tacznie ,Stronami”.

Strony zawierajg umowe z uwzglednieniem art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pdzn. zm.).

§1.

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedawce na Kupujacego wtasnosci jednego aparatu RTG
z ramieniem C (mobilnego), szczegotowo okreslonego w zatgczniku nr 3 do Umowy, dalej zwanego
.Przedmiotem Umowy” i jego wydanie Kupujacemu, ktéry zobowigzuje sie go odebra¢ i zaptacié
Sprzedawcy cene na warunkach wskazanych w dalszej czesci Umowy.

2. Sprzedawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wydania Przedmiotu Umowy wiasnym transportem
bezposrednio do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, Al.
Solidarnosci 67, zwanego w dalszej czesci Umowy ,Miejscem dostawy”.

3. Sprzedawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a takZze wolny od wad
materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz praw oso6b trzecich oraz spetnia wszystkie okreslone
prawem i Umowg wymagania.

4. Sprzedawca oSwiadcza, Ze posiada kwalifikacje, wiedzg i umiejetnosci techniczne niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 2.

1. Sprzedawca zobowigzany jest do dostarczenia i wydania Kupujagcemu Przedmiotu Umowy, a takze
przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

2. Sprzedawca ponosi koszty i petng odpowiedzialno$¢ za transport Przedmiotu Umowy do Miejsca dostawy,
jego zatadunek i roztadunek, a takze instalacje, konfiguracje z systemem szpitalnym RIS, uruchomienie,
sprawdzenie prawidtowosci dziatania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego Szpitala
Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie.
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§ 3.

. Obidr Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru w Miejscu dostawy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, sporzadzony zostanie w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla Kupujacego oraz Sprzedawcy.

Do czasu podpisania protokotu odbioru za dostarczony Przedmiot Umowy odpowiedzialno$¢ ponosi
Sprzedawca.

. Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondencji i kontaktu:

1) Kupujacy: (adres pelnomocnika) Szpital Praski p.w. Przemienienia Panskiego sp. z o.0., Al
Solidarnosci 67, 03-401 Warszawa

2) Sprzedawca:

Strony zobowigzujg sg do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu do korespondencji i

kontaktu, o ktérym mowa w ust 4. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie

pisemnej i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

. Zaniechanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany

ust. 4 uznaje sig za doreczone.

§ 4.

. Catkowite wynagrodzenie Sprzedawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy (warto§é Umowy) zostato

ustalone na tgczng kwote brutto (z VAT) zt (stownie: ).

Kupujacy dokona zaplaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, przelewem
na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Kupujacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Podstawa do wystawienia przez Sprzedawce faktury VAT jest podpisanie przez obie Strony protokotu
odbioru, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Za date dokonania ptatnosci, Strony beda uwazaty date przekazania przez Kupujacego polecenia zaptaty
do banku prowadzacego jego rachunek.

Kupujacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Sprzedawca wystawi fakture VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokotu odbioru i dostarczy jg
Kupujgcemu pod adres: (adres pethomochika) ;

Fakture VAT nalezy wystawi¢ ze wskazaniem nastepujacych danych:

1) Nabywca: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40;

2} Odbiorca Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-

719 Warszawa;
3) numer Umowy: W/UMWM-UF/UM/NW/ 12021

§ 5.

. Sprzedawca zobowigzuje sie do dostarczenia Kupujgcemu, najpdzniej w dniu odbioru Przedmiotu Umowy,

Instrukcji obstugi dostarczonego Przedmiotu Umowy w jezyku polskim w formie drukowanej oraz
dokumentacji serwisowej i instrukcji mycia i dezynfekcji.

Sprzedawca udziela 24 miesiecznej gwarancji dla dostarczonego Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji, Sprzedawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do naprawy lub wymiany kazdego z
elementéw, podzespotéw lub zespotow dostarczonego Przedmiotu Umowy, kidre ulegly uszkodzeniu z
przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiatowych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w czasie eksploatacji, jesli sg one
spowodowane niestosowaniem sie do dostarczonej instrukcji obstugi, dokonywaniem samowolnych
napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych przez uzytkownika lub inne nieuprawnione osoby oraz
wynikajacych z przyczyn losowych (np. pozar, powddz, dewastacja).
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W przypadku stwierdzenia przez Kupujgcego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakos$ciowych w okresie
obowigzywania gwarancji, o wykryciu wady Kupujacy powiadomi na pi$mie Sprzedawce w terminie 14 dni
od daty jej ujawnienia.

. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okrediat Kupujacy, biorac pod uwage niezbedny czas

i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujac o nich Sprzedawce.

Sprzedawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow.
Uprawnienia Kupujacego z tytutu rekojmi dotyczace wad fizycznych, jak i okres jej trwania sg tozsame z
uprawnieniami z tytutu gwaranc;ji.

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przediuzenie okresu gwarancji o czas niesprawnosci Przedmiotu
Umowy.

10.Sprzedawca zobowigzuje sie do wykonywania serwisu na warunkach wskazanych w Ofercie, stanowigcej

zalgeznik nr 1 do Umowy.

§6.

. Sprzedawca zapftaci Kupujgcemu kare umowna, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §

4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w stosunku do terminu dostawy okreslonego w § 2 ust. 1.

. Laczna wysokosé kar umownych naliczanych przez Kupujacego nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia

brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

. Sprzedawca zaplaci Kupujgcemu kare umownag w przypadku odstapienia przez Kupujgcego lub

Sprzedawce od Umowy, z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé ponosi Sprzedawca - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

. Sprzedawca zaptaci Kupujgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w

§ 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego przez Kupujacego do usunigcia wad
w okresie trwania gwarancji.

. Strony zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ww. kar umownych

na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego.

. Sprzedawca oswiadcza, Zze wyraza zgode na potragcenie kar umownych ze wszystkich swoich

wierzytelnosci wzgledem Kupujacego, w tym z naleznego mu wynagrodzenia. Potrgcenie przez
Kupujgcego naleznych kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Sprzedawcy do zaptaty kar
umownych.
W przypadku jesli potracenie, o ktérym mowa w ust. 5 nie jest mozliwe, Kupujgcy wezwie Sprzedawce do
zaptaty kary umownej wyznaczajgc termin dokonania zaptaty na 14 dni od daty doreczenia wezwania do
jej zaptaty.

. Niezaleznie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujacy wystawi Sprzedawcy note ksiggowg

(obcigzeniowa) na kwote naleznych kar umownych.

§7.

. Strony postanawiaja, ze Kupujacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku gdy:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Sprzedawcy lub majgtku za pomocg, ktérego Sprzedawca
wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

2) Sprzedawca dopuszcza sig zwloki w realizacji Przedmiotu Umowy trwajgcej diuzej niz 7 dni;

3) Sprzedawca naruszy zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 2;

4) Sprzedawca naruszy zobowigzanie, o ktérym mowa w § 11 ust. 6;

5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Strony zgodnie postanawiajg, ze Umowa wygasa z uptywem dnia 10 grudnia 2021 r. jezeli Sprzedawca nie
dostarczy Kupujgcemu catoéci przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1

Postanowienia ust. 1 nie ograniczajg prawa Kupujacego do odstgpienia od Umowy w innych przypadkach
wskazanych w przepisach obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci postanowieniach Kodeksu cywilnego.
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4. Kupujacy ma prawo skorzysta¢ z prawa odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystgpienia
przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnej.

§8.

1. Sprzedawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz
okreslony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Kupujacego w zwigzku z realizacjg Umowy, z
wyjatkiem:

1) informacji publicznie dostepnych;

2) informaciji, w ktérych posiadanie Sprzedawca wszedt, bez naruszenia prawa, z innych zrodet;

3) informagiji, co do ktérych Kupujacy pisemnie zezwolit na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym
celu.

2. Sprzedawca oswiadcza, iz zobowigze swoich pracownikdéw oraz osoby dziatajgce na jego zlecenie do
zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz okreslony w Umowie informacji, o
ktérych mowa w ust 1.

3. Obowigzek zachowania informacji w poufnosci nie dotyczy sytuacji, w ktérych Sprzedawca zobowigzany
jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa do
zadania udzielenia takich informacji w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem.

4. W przypadku naruszenia przez Sprzedawce zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w
ust. 1i 2, Kupujacy moze odstgpi¢ od Umowy.

§9.

1. Administratorem danych osobowych osob reprezentujacych Sprzedawce oraz oséb wskazanych przez
Sprzedawce, jako osoby do kontaktu jest Wojewddztwo Mazowieckie, ktdrego dane kontaktowe to: Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, tel.
(22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: Jumwm/esp.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ piszac
na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.

3. Dane osobowe:

1) os6b reprezentujgcych Sprzedawce, beda przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w  zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, z pézn. zm. (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych), wynikajacego
Z przepisow prawa okreslajacych umocowanie do reprezentowania, w celu wtasciwej reprezentaciji
Sprzedawcy dla zapewnienia waznos$ci umowy oraz jej realizacji. Podane tych danych jest warunkiem
zawarcia umowy;

2) os6b wskazanych przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imig i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o
ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu
postepowania. Dane zostaty podane przez Sprzedawce w ramach zawieranej Umowy.

4. Dane osobowe, o kitorych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ udostepnione podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom $wiadczacym obstuge administracyjno-organizacyjng
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodziwa Mazowieckiego w Warszawie oraz bedg przechowywane nie
diuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktérych mowa w ust.
1 przystuguje prawo zadania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia oraz
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ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu, przystuguje réwniez prawo

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajgcego ze szczegolnej sytuacii.

Sprzedawca jest zobowigzany do przekazania zapiséw niniejszego paragrafu wszystkim osobom
fizycznym wymienionym w ust. 1.

§ 10.

Wojewoddztwo informuje, ze Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarzadzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10
— System Zarzadzania Jakoscig, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - System Zarzadzania
Bezpieczenstwem Informacji, PN-EN ISO 14001:2015-09 — System Zarzadzania Srodowiskowego, PN-
ISO 45001:2018-06 — System Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 —
System Zarzgdzania Dziataniami Antykorupcyjnymi oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000 —
System Spolecznej Odpowiedzialnosci w zwiazku z tym, przy wydatkowaniu $rodkéw z budzetu
Wojewodztwa Mazowieckiego nalezy dokitadaé nalezytej starannosci w zakresie przestrzegania zasad
majacych na celu m.in. zapewnienie bezpieczenstwa informacji, ochrone $rodowiska, zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy, przeciwdziatanie korupciji.

§ 11.

. Sprawy nieuregulowane Umowsg podlegajg przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych dla

realizacji Przedmiotu Umowy obowigzujgcych aktéw prawnych.

Sprzedawca o$wiadcza, ze wiadome mu jest, iz tre§¢ Umowy jest informacjg publiczng, ktéra podlega
udostepnieniu na warunkach okreSlonych w wustawie z dnia 6 wrzednia 2001 r,
o dostepie do informaciji publicznej, (Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z pdZn. zm.), na ¢o niniejszym Sprzedawca
wyraza zgode.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zaistnienia sporu wynikajacego z realizacji Umowy sadem miejscowo wtasciwym dla jego
rozstrzygniecia bedzie sgd powszechny wlasciwy dla siedziby Kupujacego.

Sprzedawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, za pomoca ktdrych wykonuje Przedmiot Umowy,
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

. Sprzedawca nie moze dokonaé¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w szczegolnosci

zobowigzan finansowych, na rzecz osoby trzeciej.

. Zalacznikami stanowigcymi integralng czes¢ Umowy sg:

1) Zatacznik nr 1 Formularz oferty

2) Zatgcznik nr 2 Wzor protokotu odbioru

3) Zatgcznik nr 3 Opis przedmiotu zamowienia

Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.
Datg zawarcia niniejszej Umowy jest data ztoZzenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

Kupujacy Sprzedawca
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Zatgcznik nr 2
PROTOKOL ODBIORU
dotyczy UmMOWY NI ..o e e
ZDNIA ...
Miejsce odbioru: .........coviiiiiii
Data odbioru .............occoeenens 2021 .
Kupujacy:
Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.
Przedstawiciel Kupujacego — odbierajacy:
Sprzedajacy:
............................... zsiedzibgw ................(&dres ..................... . NIP:
Przedstawiciel Sprzedajacego:
Czesc A ............................................................................................................................
. . . Numer seryjny
Lp. Przedmiot odbioru llosc (jezeli dotyczy)
1.

Przedstawiciel Kupujacego potwierdza odbior ww. przedmiotu umowy.

Czes$é B

Opisane w czesci A przedmioty odbioru wymagaty/nie wymagaty' dokonania szkolenia personelu.
Sprzedawca dokonat szkolenia personelu w zakresie dziatania i obstugi przedmiotéw odbioru opisanego w
czesciA.

Lp. Przedmiot odbioru Liczba przeszkolonych oséb

1.

Protokét odbioru sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla Kupujacego
i Sprzedajacego.

Przedstawiciel Kupujacego Przedstawiciel Sprzedajacego

! Niepotrzebne skreslié
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