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Zaproszenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w ramach
projektu ,, Zakup niezb¢dnego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem

sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewédztwa mazowieckiego”.

Dziatajac na podstawie pelnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
nr PZ-111.0052.4.2021 z dnia 21 wrzesnia 2021 r. informujemy, Zze na stronie
https://przetargi.ipzp.pl/praski oraz w zakladce ,Przetargi i konkursy” na stronie Szpitala

www.szpitalpraski.pl. ogloszone zostalo postgpowanie na

Dostawe¢ dwéch aparatéow RTG
Na stronach dost¢pne sa:
1) Opis przedmiotu zaméwienia
2) Formularz oferty
3) Wz6r umowy
4) Wzér protokotu odbioru

Zapraszajge do zapoznania si¢ z w/w postepowaniem i przystapienia do niego, informujemy,
iz, termin sktadania ofert okreslono na dzien 05.10.2021 r., do godziny 14.00 (Sekretariat Szpitala
Praskiego, budynek D pok. D02- wejscie od ul. Jasinskiego). Publiczne otwarcie ofert nastapi w
siedzibie Szpitala Praskiego, w Auli budynku E (pierwsze pietro) w dniu 05.10.2021 r., o godzinie
14.30
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ZAMAWIAJACY (Lider Projektu):

Wojewddztwo Mazowieckie,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamoOwienie publiczne prowadzone w oparciu o dyspozycje art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 02 marca
2020 r. Szczegdlne rozwiqzania zwiqzane z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach projektu
,, Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwiqzku z pojawieniem sie koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa mazowieckiego ”.

Realizowane przez upowaznionego Pelnomocnika Zarzadu Wojewodztwa:

Pana Andrzeja Golimonta,

Prezesa Zarzadu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Paniskiego Sp. z 0.0. w Warszawie

na mocy pelnomocnictwa nr PZ-I11.0052.4.2021 z dnia 21 wrzesnia 2021 r.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa dwéch aparatéw RTG wraz z adaptacja pomieszczen.
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wojewddztwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .
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1. Oznaczenie postepowania

Postgpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem referencyjnym:
ZP/06/2021/UMWM

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach zwiazanych z przedmiotowym zaméwieniem
powolywac sie na wyzej podane oznaczenie.

2. Tryb postepowania

2.1

2.2

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania
ofertowego, zwanego dalej ZO, w oparciu o dyspozycje art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 02 marca
2020 r. Szczegdlne rozwiqzania zwiqzane z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcoéw w postepowaniu
oudzielenie zamoéwienia maja zastosowanie postanowienia niniejszego Zapytania
ofertowego, w sprawach nieuregulowanych przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny.

3 Przedmiot zamdwienia

3.1

3.2

33

34

Zamawiajacy przez podanie nazw wiasnych produktéw, bedacych przedmiotem
zamoéwienia, okre§la minimalne parametry, cechy uzytkowe oraz jako$ciowe, jakim powinny
odpowiadaé produkty rownowazne, aby spelnialy stawiane wymagania,

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dwoéch aparatéw RTG wraz z adaptacja
pomieszczen, zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia, stanowiacym Zalgcznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzgtu stanowi integralny Zatgcznik nr A do
Formularza oferty, ktéry Wykonawca zobligowany jest wypetnié wzgledem oferowanego
przez siebie sprzetu i przedlozyé wraz z oferta.

Przedmiot zamowienia musi byé wyrobem nowym, kompletnym oraz wolnym od wad
technicznych 1 prawnych, zapakowany w oryginalne opakowania, posiadajace
zabezpieczenia pozwalajace na prawidlowe przechowywanie i bezpieczny transport,

z podana nazwa producenta.
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3.5 Dostawa musi by¢ zrealizowana odpowiednim $rodkiem transportu i zabezpieczona na czas
transportu.

3.6 Zamawiajacy przez podanic nazw wlasnych produktow, bedacych przedmiotem
zamOwienia, okre§la minimalne parametry, cechy uzytkowe oraz jakosciowe, jakim powinny
odpowiada¢ produkty réwnowazne, aby spetnialy stawiane wymagania.

3.7 Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne normom, aprobatom, specyfikacjom
technicznym i systemom odniesienia. Wykonawca powolujacy si¢ na te rozwiazania jest
zobowigzany wykazaé, Ze oferowane przedmioty zaméwienia spelniaja  wymagania
okreSlone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy okre$la minimalne parametry, cechy
uzytkowe oraz jako§ciowe, jakim powinny odpowiadaé produkty réwnowazne,
aby spehialy stawiane wymagania.

3.8  Przedmiot zaméwienia okreslono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakoSciowych oraz
standardéw, dla ktérych okreSlenia dopuszcza sie wskazanie przyktadowych znakdéw
towarowych. Podane przez Zamawiajacego nazwy (znaki towarowe) zamawianego
asortymentu maja charakter przykladowy, a ich wskazanie ma na celu okreflenic
oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza
skfadanie ofert rownowaznych, ilekroé przedmiot zaméwienia zostat opisany za poinocq
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédia szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii

technicznych przyjmuje sig, iz opisowi temu towarzyszy okreslenie , lub réwnowazny”,

3.9 Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia wiasnym transportem, montazu wlasnymi

sitami i wydania przedmiotu zaméwienia bezposrednio do Zakladu Radiologii Szpitala

Praskiego p.w. Przemienienia Pariskiego Sp. z o0.0.. Al. Solidarnosci 67 z siedziba

w Warszawie,

3.10 Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z prowadzonymi remontami oraz robotami
budowlanymi na terenie Szpitala Praskiego p.w.Przemienienia Pafiskiego Sp. z o.0.,
Al Solidarno$ci 67 z siedziba w Warszawie moga wystgpowaé okresowe utrudnienia
w zakresie dojazdu do Szpitala, nielezace po stronie Szpitala. Fakt, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajacym nie moze stanowi¢ przeslanek do opéZnienia realizacji Umowy.
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3.11 Wykonawca najpézniej do godziny 11:00 dnia poprzedzajacego termin wyznaczony

na skladanie ofert moze zglosi¢ ch¢é odbycia wizji lokalnej, analogicznie Wykonawca

wysyla przedmiotowe zgloszenie na adres: sekretariat@szpitalpraskipl oraz

ajakubik@szpitalpraski.pl

Termin oraz godzing przeprowadzenia wizji lokalnej Strony ustala za kazdym razem

indywidualnie. Zaleca sig¢ aby Wykonawcy zglaszali cheé odbycia wizji lokalnej w miare
mozliwosci jak najwczesnie;.

Wykonawcy, jak i ich pracownicy zobligowani sg do zachowania wszelkich procedur

bezpieczefistwa (zardwno w rozumieniu epidemiologicznym jak i zasad BHP

obowigzujacych w Szpitalu Praskim).

4. Termin realizacji przedmiotu zamowienia

4.1 Przedmiot zaméwienia musi zostaé zrealizowany do dnia 10.12.2021 r.

4.2 Przez realizacje rozumie si¢ odbior przez Wykonawce z Zakladu Radiologii Szpitala

Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego Sp. z o0.0.. Al. Solidarno$ci 67 z siedziba

w Warszawie sitami wilasnymi i na wlasny koszt starych aparatéw RTG w celu ich
utylizacji, dostawg, montaz i uruchomienie przedmiotu zaméwienia we wskazanym
pomieszczeniu Zakladu Radiologii, co zostanie potwierdzone protokolem odbioru
zatwierdzonym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4.3 Wykonawca zobligowany jest do zagwarantowania odpowiedniego przeszkolenia
z obstugi i prawidtowosci uzytkowania przedmiotu zaméwienia wyznaczonego personelu

Szpitala Praskiego.

S. Dokumenty wymagane do przedlozenia w skladanej przez Wvkonawce ofercie.

5.1 aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odre¢bne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wczesniej niz do 3 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

5.2 pozostate dokumenty niezbgdne ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia, do
dokonania oceny techniczno uzytkowej oferowanego sprzgtu medycznego(w

szczegolnosci opisy parametréw technicznych, instrukcje, katalogi, etc.), tj.:
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a) materialy informacyjne: opis sprzetu medycznego foldery, fotografie, katalogi,

informacje dla uzytkownika — dokumentujace i potwierdzajace spelnianie przez
Wykonawce wymaganych parametréw, z zaznaczeniem iz przedmiotowe dokumenty o
ktérych mowa powyzej musza odnosi¢ si¢ dla kazdego parametru wskazanego przez

Wykonawcg - w jezyku polskim,

b) oswiadczenie Wykonawcy (na druku wlasnym) o posiadaniu przez niego:
- dokumentu potwierdzajacego zgloszenie/powiadomienie/wniosek i/lub wpis
oferowanych wyrobéw medycznych do rejestru wyrobéw medycznych prowadzonych
przez Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych i podmiotéw odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu
i do uzywania — jezeli dotyczy,

- deklaracji zgodnoSci producenta oferowanego wyrobu medycznego — jezeli dotyczy,

- certyfikatu CE jednego producenta na istotne elementy oferowanego sprzetu.

UWAGA!

Oferowany przedmiot zaméwienia, bedacy wyrobem medycznym musi byé oznakowany
znakiem CE, zgodnie z art. 11 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2021p0z.1565) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z
2010 r., nr 186, poz. 1252 ze zm.), a takze posiada¢ wszystkie wymagane przepisami ustawy o
wyrobach medycznych dokumenty dopuszczajace oferowany przedmiot zaméwienia do obrotu i
uzywania w zakladach opieki zdrowotnej na terenie RP - w jezyku polskim.

(Jezeli zgodnie z obowiazujacymi przepisami oferowane w wyroby medyczne nie wymagaja
posiadania ktdrego$ z ww. dokumentéw - Wykonawca sklada stosowne o$wiadczenie, podajac
uzasadnienie prawne).

5.4 Pelnomocnictwo — jezeli dotyczy.

6. Opis sposobu przycotowania ofert.

6.1 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
6.2 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych, .
6.3 Oferta zawiera wypeliony formularz ,Oferta” (zgodnie ze wzorem stanowigcym

Zakacznik nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz nizej wymienione dokumenty:
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a) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzetu Zalacznik A do Formularza oferty) oraz
Formularz specyfikacji cenowej (Zalacznik B do Formularza oferty), stanowiacych integralng
¢z¢s¢ Formularza oferty
b) dokumenty wymienione w ust. 5.
¢) pelnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych

dokumentéw ztozonych wraz z oferta -jezeli dotyczy .

6.4 Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.5 Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte musi by¢ czytelny.

Wymaga si¢, aby wszelkie zmiany w tresci oferty byty dokonane w sposéb czytelny i
dodatkowo opatrzone data dokonania poprawki oraz parafa osoby podpisujacej oferte. Poprawki
moga by¢ dokonane jedynie poprzez przekreslenie blednego zapisu i czytelne wstawienie
poprawnego.

6.6 Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy wymaga, aby ofertg¢ podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji
dzialalnodci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujaca(e) ofert¢ dziala na podstawie
petnomocnictwa, to musi ono w swej tresci wyraznie wskazywaé uprawnienie do podpisania
oferty. Zamawiajacy uznaje, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze
dokonywanie czynno$ci wymienionych w pkt 6.7. Dokument pelnomocnictwa musi zostaé
zlozony jako czg$¢ oferty, musi byé w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem przez notariusza.

6.7 Dokumenty skladajace si¢ na ofert¢ - inne niz pelnomocnictwa - moga byé zlozone w
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce. W
przypadku zlozenia kopii, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zazadania ,»do wgladu”
oryginatu.

6.8 Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajacy sie na oferte
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z tlumaczeniem na
Jezyk polski. W razie watpliwo$ci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.

6.9 Zaleca sig, aby:

a) strony oferty byty trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane.
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b) _formularz cenowy nie byl sporzadzany odrecznie. Niemozno$¢ jednoznacznego odczytania
ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez Wykonawce bez zastosowania wymagan

okreslonych w pkt 6.5 powodowaé bedzie odrzucenie oferty.

6.10 Oferte¢ Wykonawca sklada z zachowaniem formy papierowej, w zamknigtym opakowaniu
(kopercie), uniemozliwigjacym odczytanie jej zawarto$ci bez uszkodzenia opakowania w
ktérym znajduje si¢ oferta. Opakowanie winno byé oznaczone nazwa (firma) i adresem

Wykonawcy, zaadresowane w sposob nastepujacy:

Szpital Praski p.w. Przemieniania Panskiego Sp. z o.0.
Al Solidarnosci 67, 03-401 Warszawa

»Oferta na dostawe dwoch aparatéow RTG wraz 7 adaptacjq pomieszczen”
nie otwieraé przed dniem 05.10.2021 roku, do godz. 14:30
Znak postgpowania : ZP/06/2021/UMWM

6.11 Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub ja wycofa€. Zar6wno zmiana jak i wycofanie oferty winny byé doreczone
Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert.
Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno by¢ opakowane tak, jak
oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio:

»ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

7. Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert.

7.1 Miejsce zlozenia oferty:

Wykonawca sklada ofert¢ w siedzibie Szpitala Praskiego p.w. Przemieniania Panskiego
Sp. z 0.0. w Warszawie przy Al. Solidarnosci 67 budynek D pokdj nr D/03 — Sekretariat
Zarzadu.
7.2 Termin zlozenia oferty:

Wykonawca sktada ofert¢ w terminie do dnia 05.10.2021 r., do godziny 14.00
7.3 Termin zlozenia oferty:
Otwatcie ofert nastapi W siedzibie Szpitala Praskiego p.w. Przemieniania Panskiego
Sp.z 0.0. w Warszawie przy Al. Solidarnosci 67, w Auli budynku E (pierwsze pigtro)
w dniu 05.10.2021 r., o godzinie 14.30
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7.4  Otwarcie ofert jest jawne, a zatem moga w nim uczestniczy¢ osoby zainteresowane przedmiotowym
postgpowaniem.

7.5 Informacja z otwarcia ofert, w celu zachowania transparentnosci procedury udost¢pniona
zostanie na stronie Szpitala Praskiego www.ipzp.pl i bedzie przedstawiala nastepujace
informacje:

a) kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamdowienia,
b) nazwy oraz adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie,
c) cen zlozonych ofert.
7.6 Oferty zlozone po terminie wyznaczonym do ich skladania zostana niezwlocznie zwrdcone

Wykonawcom bez ich otwierania.

8. Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwiazany zlozona oferts.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu

skladania ofert.

9, Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

9.1 Ocena w oparciu o nastepujace kryterium: Cena: 100%

W kryterium ,,cena oferty brutto” ocena ofert niepodlegajacych odrzuceniu zostanie
dokonana przy zastosowaniu wzoru oraz warunkow::

C of. n.
Cn= x 100
Cof. b.
gdzie:
Cn — liczba otrzymanych punktéw za kryterium cena

C of. n. - cena oferty najnizszej
C of. b. - cena oferty badanej

9.2 Oferta, ktéra uzyska najwyzsza ilo§¢ punktéw w ww. kryterium oceny ofert zostanie uznana za
najkorzystniejsza, pozostate oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z ilocig uzyskanych

punktéw.
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9.3 Jezeli nie bedzie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze zostana zlozone
oferty o takiej samej cenie, Wykonawcy, ktorzy zlozyli dane oferty zostana wezwani do ztozenia
w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

9.4 Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w zlozonych pierwotnie ofertach.

9.5 Za najkorzystniejsza ofertg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbe punktéw —
»P”; gdzie P oznacza sumeg uzyskanych punktoéw w kryteriach cena oraz termin realizacji:

P=Cn

10. UniewazZnienie postepowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postegpowania.

11. Udzielenie zamoéwienia.

11.1 Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza po dokonaniu ich oceny.

11.2 Wykonawca, ktGrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu
podpisania umowy, zostanie powiadomiony odregbnym pismem.

11.3 Wz6r umowy stanowi Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

12.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg, i przedstawiona w Formularzu specyfikacii
cenowej (Zalacznik A do Formularza oferty).

12.2 Przy sporzadzaniu oferty Wykonawca uwzglednia wszystkie wymogi, o ktérych mowa
w niniejszym Zapytaniu ofertowym i ujmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia, niezbedne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

12.3 Ceny okreslone przez Wykonawce nie beda zmieniane w toku realizacji zamoéwienia i nie beda
podlegaty waloryzacji.

12.4 Wszelkie rozliczenia, pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca, beda prowadzone w PLN.
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Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTUZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa dwoch aparatéw RTG do Zakladu Radiologii Szpitala

Praskiego p.w. Przemienienia Paniskiego Sp. z 0.0., Al. Solidarno$ci 67 z siedziba w Warszawie wraz

z ich montazem uruchomieniem oraz odbiorem z rzeczonego Zakladu Radiologii sitami wlasnymi

i na wlasny koszt starych aparatéw RTG w celu ich utylizacji.

Specyfikacja techniczna, zawierajaca Zadane parametry przedmiotu zamowienia przedstawia sig

nastgpujaco:

dla urzadzenia nr 1

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM

Lp. | OPIS ZADANYCH PARAMETROW/FUNKCJI/WARUNKOW

I GENERATOR WYSOKIEJ CZESTOTLIWOSCI — 1 szt.

1. | Moc wyj$ciowa generatora nie mniej niz 65 [kW]

2. | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole i stojaku ptucnym

3. | Zakres napig¢ lampy co najmniej w przedziale 40 — 150 [kV]

4. | Zakres ustawien mAs co najmniej w przedziale 0,5 — 500 [mAs]

5. | Zakres ustawien mA co najmniej w przedziale 10 — 650 mA

6. | Zakres ustawien czasu co najmniej w przedziale 1 ms—4 s

7.| Programy anatomiczne minimum 700.

IL ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG -1 szt.

8.| Lampa RTG zawieszona na teleskopowym zawieszeniu sufitowym

9. | Ruch wzdluzny lampy min 320 cm

10{ Ruch poprzeczny lampy min. 149 ¢cm
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11| Zmotoryzowany ruch lampy w pionie min 150 cm

12| Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD min. 127 zlokalizowany na kotpaku umozliwiajacy
odczyt i ustawianie parametréw ekspozycii

13| Auto- pozycjonowanie systemu do wybranej procedury

14| Ruch nadazny lampy za detektorem w stole i stojaku ptucnym

15| Oprogramowanie do automatycznego laczenia obrazéw uzyskanych przy obrazowaniu
kosci dhugich

111. LAMPA RTG -1 szt.

16| Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyswietlaniem dawki na konsoli operatora

17) Kolimator z mozliwoScia recznej korekty

18| Obrét kolimatora min. +/- 45 stopni

19| Lampa RTG z wirujaca anoda min. 9000 obr / min

20| Pojemnos¢ cieplna anody min. 300 kKHU

21| Pojemnos¢ cieplna kotpaka min. 1330 kHU

22| Obrot lampy wokot osi poziomej min. +/- 115 stopni

23| Obrot lampy wokot osi pionowej min. +/- 180 stopni

24| Male ognisko: max 0,6 mm

25| Duze ognisko: max 1,2 mm

26| Moc malego ogniska min. 30 kW

27| Moc duzego ogniska min. 80 kW

IV. STOL RTG — 1 szt.

28| Przygotowany do wspélpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym/ detektor
wbudowany

29| Stacjonarny — mocowany do podlogi

30| Elektrycznie regulowana wysoko$é blatu stohu.

31| Najnizsze potozenie blatu (od podtogi) max 52 cm. Najwyzsze potozenie blatu (od
podiogi) min. 89 cm.
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32| Ruch poprzeczny blatu min. 23 cm

33| Ruch wzdtuzny blatu min. 90 cm

34| Zakresu ruchu detektora w stole min. 20 cm

35| Dlugosé blatu min. 240 cm

36| Szerokos¢ blatu min. 75 cm

37| Ekwiwalent Al. ptyty pacjenta < 1,2 mmAl

38| Max. waga pacjenta przy zachowaniu petnej funkcjonalnoéci stotu - min. 300 kg

39| Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 l/cm z ogniskowa 100 cm

V. STOJAK DO ZDJEC PLUCNYCH - 1 szt.

40| Przygotowany do wspolpracy z bezprzewodowym detektorem cyfrowym

41| Ruch uchylny panelu w zakresie min +90/-20 stopni

42| Obrét panelu min. 90 °

43| Zakres ruchu detektora w pionie w zakresie min. 41 — 180 cm

44| Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 l/cm z ogniskowa 140 lub 180 cm

45| Dodatkowy statyw do obrazowania kosci dtugich w pozycji pionowej z uchwytami
pacjenta

VL. DETEKTOR CYFROWY -1 szt

46| Detektor bezprzewodowy typu ,, flat panel”

47| Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt

48| Ladowarka do jednoczesnego tadowania min. 2 akumulatoré6w wyjetych z detektora

49| Producent, model, typ detektora

50| Detektor scyntylacyjny o wysokiej czutosci zbudowany z materiatu Csl

51| Detektor wodoodporny zgodnie z norma min. IPX 7
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52

Min. 2 zakresy czegstotliwo$ci pracy detektora 2,4 GHz oraz 5 GHz

53

Pole obrazowe detektora min. 35x43cm (+/- 0,5 cm)

54

Wielko$¢ pixela max. 148 pm

55

Rozdzielczo$é detektora min. 6 MP

56

Rozdzielczo$¢ przestrzenna detektora min 3,3 pl/mm

57

Grubo$é detektora max 16 mm

58

Waga detektora z baterig max. 2,8 kg

59

Gleboko$é przetwarzania min. 16 bit

60

Wskaznik poziomu natadowania baterii na detektorze

61

Whbudowana pamig¢é wewngtrzna w detektor na min. 90 obrazéw

62

Wytrzymalto$§¢ detektora mierzona na jego powierzchni o wymiarach 4 x 4 cm min. 100 kg

63

Wytrzymalo$¢ obciazenia detektora (bez korzystania z dodatkowej obudowy detektora)
min. 300 kg

VII. DETEKTOR CYFROWY WBUDOWANY W STOJAK PLUCNY -1 szt

64

Producent, model, typ detektora

65

Detektor scyntylacyjny o wysokiej czutosci zbudowany z materiatu Csl

66

Pole obrazowe detektora min. 42x43cm (+/- 0,5 cm)

67

Wielko$¢ pixela max. 148um

68

Rozdzielczo§é detektora min. 8 MP

69

Rozdzielczo$¢ przestrzenna detektora min 3,3 pl/mm

VIII. KONSOLA OPERATORA -1 szt.

70

Oprogramowanie konsoli operatora calkowicie w j. polskim
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71

Oprogramowanie sterujace detektorami oraz zaoferowane detektory wyprodukowane
przez tego samego producenta. Dolaczyé autoryzacjg producenta detektoréw i
oprogramowania potwierdzajace, ze oferent ma prawo do ich sprzedazy, serwisowania.

72

Jedna, wsp6lna konsola operatora do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem
1 zarzadzania obrazami

73

Plaski, kolorowy monitor LCD, o przekatnej nie mniejszej niz 21 [cal]

74

Wyswietlanie i regulacja parametrow ekspozycji (kV, mA) bezposrednio na konsoli
operatora

75

Wyswietlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonych w [HU] na konsoli operatora

76

Wyswietlanie stopnia naladowania baterii detektora na konsoli operatora

77

Wyséwietlanie poziomu polaczenia sieciowego pomiedzy konsola, a detektorem na konsoli
operatora

78

Dostgp do konsoli aparatu tylko dla oséb uprawnionych.

79

Pobieranie listy pacjentéw z systemu RIS poprzez modut DICOM Worklist

80

Protokoty DICOM min. Send, Storage, Worklist, Print, MPPS

81

Mozliwos¢ wpisywania danych demograficznych bezposrednio na konsoli operatora.

82| Czas dostgpu do obrazu od momentu ekspozycji nie dhuzszy niz 5 [sek.]
83. | Automatyczne wyswietlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjeciu
84. | Analiza zdjg¢ odrzuconych z mozliwoS$cia tworzenia raportow i ich eksportowania na dysk
USB
85. | Przenoszenie obrazéw z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do
drugiego wraz z automatyczna obrébka danych pod katem projekcji i anatomii docelowej
86.

Demontaz i utylizacja aparatéw RT'G obecnie znajdujacych sie w Zakladzie Radiologii
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87.

Naprawienie ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacja Przedmiotu zaméwienia

88.

Wszelkie inne czynnoSci niezbedne do prawidlowego montazu, zainstalowania, uruchomienia i
eksploatacji Przedmiotu umowy oraz spelnienia wymogéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegélowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosé
leczniczg

Strona 15 z 48

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewddztwa mazowieckiego®, jest realizowany przez Wojewodztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.




Fundusze Rz?c'fpospolita o “ IOWsz e. Unia Europejska -
alska

Europejskie P Europejski Fundusz
Program Regionalny - serce Polski Rozwoju Regionalnego

dia urzadzenia nr 2

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI TYPU TELEKOMANDO Z WYPOSAZENIEM

Lp. OPIS ZAPANY CH Wartosé Parametry oferowane (poda¢)
PARAMETROW/FUNKCJI/
WARUNKOW Wymagana
I GENERATOR WYSOKIEJ CZESTOTLIWOSCI — 1 szt.
1. | Moc wyjéciowa generatora nie mniej niz 65 [kW]
2. Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora - min. 3 komorowa
3. Zakres napig¢ radiografii co najmniej w przedziale 40 — 125 [kV]
4. Zakres napig¢ fluoroskopii co najmniej w przedziale 60 — 110 [kV]
5. Zakres ustawiefi mAs co najmniej w przedziale 0,5 — 500 [mAs]
6. Zakres ustawiefi mA w radiografii co najmniej w przedziale 10 — 650 mA
7. Zakres ustawiefi mA w trybie fluoroskopii co najmniej w przedziale 0,5 — 7 mA
8. Zakres ustawien czasu co najmniej w przedziale 1 ms — 4 s
9. Programy anatomiczne minimum 700.
II.  SCIANKA DO PRZESWIETLEN
10. | Zmotoryzowany zakres pochylania cianki > +90° / —900
11. | Najnizsze polozenie blatu §cianki od podlogi < 60 cm
12. | Najwyzsze polozZenie blatu §cianki od podlogi > 89 cm
13. | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdtuznego blatu $cianki = 160 cm
14. | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego blatu cianki > +/-15¢cm
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15. | Obcigzalno$é blatu Scianki = 230 kg przy zachowaniu pelnej funkcjonalnosci $cianki

16. | Wymiary blatu Scianki 2> 225 x 80 cm

17. | Mozliwos¢ przeswietlenia pacjenta na dhugosci = 190 cm bez koniecznosci jego przemieszczania

18. Pochlanialno$¢ blatu, ekwiwalent < 1,0 mmAl

19. | Wszystkie ruchy $cianki zmotoryzowane

20. Zakres ruchu detektora w $ciance = 125 cm

21. | Automatyczny, zmotoryzowany obrét detektora w §ciance = 90° w zaleznosci od programu
anatomicznego

22. | Zmotoryzowany zakres pochylania kolumny z lampag rtg = +/- 40°

23. | Autopozycjonowanie sig Scianki, tj. pochylanie $cianki, angulacja kolumny, odleglosé SID,
poprzeczny oraz wzdluzny ruch blatu, ustawienia kolimatora i filtréw do wybranej projekcji

24. | Podnodzek pacjenta z mozliwosécia wykonania zdjecia na siedzaco w pozycji pionowej stotu

25. | Regulacja polozenia gora-dot podndzka w pozycji pionowej stotu

26. | Mozliwosci wykonywania zdjeé pacjentowi na wozku lub 16zku szpitalnym

27. | Zakres obrotu lampy = +/- 90°

28. | Zmotoryzowana, ptynna regulacja odlegtosci SID w calym zakresie > 110 — 180 cm

29. | Sterowanie ruchami §cianki z konsoli operatora w sterowni oraz
za pomoca pilota do zdalnego sterowania

30. | Funkcja automatycznego laczenia zdjeé ,, Autostiching”

III. LAMPARTG -1 szt.

31. | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wySwietlaniem dawki na konsoli operatora

32. | Automatyczny kolimator z mozliwoécia recznej korekty

33. Lampa RTG z wirujaca anoda min. 9000 obr / min

34. | Pojemno$¢ cieplna anody min, 300 kHU

35. Szybkos¢ chlodzenia anody min. 81 kHU/min

36. | Pojemno$¢ cieplna kotpaka min. 2000 kHU
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37. Szybkos¢ chlodzenia kotpaka min. 81 kHU/min

38. Mate ognisko: max 0,6 mm

39. Duze ognisko: max 1,2 mm

40. | Moc matego ogniska min. 33 kW

41. | Moc duzego ogniska min. 64 kW

42. | Kamera w obudowie lampy do podgladu i pozycjonowania pacjenta (bez uzycia promieniowania)
podczas pozycjonowania

43. | Automatyka zabezpieczajaca lampe przed przegrzaniem

IV. DETEKTOR CYFROWY DO RADIOGRAFII I FLUOROSKOPII - 1 szt

44, | Detektor bezprzewodowy, latwo wyjmowany celem wykonania zdjecia pacjentowi np. na wozku
inwalidzkim lub 16zku szpitalnym/ detektor wbudowany

45, Producent, model i typ detektora

46. | Jeden detektor do radiografii oraz fluoroskopii

47. | Regulowana szybko$é zapisu w trybie fluoroskopii min. 6 obrazéw/sek.

48, Pole obrazowe detektora min. 42 x 43cm £+ 1 cm

49. | Wielko$é pixela max. 150 pm

50. Rozdzielczos¢ detektora min. 6 MP

51. Glegbokos¢ przetwarzania min. 14 bit

52. | Mozliwos¢ wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze powyzej 120 kg stojacego
bezposrednio na detektorze

V. KONSOLA OPERATORA -1 szt.

53. | Oprogramowanie sterujace detektorami oraz zaoferowane detektory wyprodukowane przez tego
samego producenta. Dolaczy¢ autoryzacje producenta detektora i oprogramowania
potwierdzajace, ze oferent ma prawo do ich sprzedazy, serwisowania.

54. | Konsola operatora do sterowania parametrami generatora, detektorami i zarzadzania obrazami

55. | Plaski, kolorowy monitor dotykowy LCD, o przekatnej nie mniejszej niz 21 [cal]
matryca min. : 1600x1200

luminacja: >700cd/m2

kontrast: >700:1

zgodny i kalibrowalny z krzywa DICOM
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56. Dodatkowa konsola do sterowania ruchami $cianki z podgladem obrazu z kamery do
pozycjonowania pacjenta
57. | Dodatkowy monitor na wozku min. 21” w Sali badan do wy§wietlania obrazéw dynamicznych
58. Wyswietlanie stopnia nagrzania lampy RTG na konsoli operatora
59. | Dostgp do konsoli aparatu tylko dla 0s6b uprawnionych.
60. Pobieranie listy pacjentow z systemu RIS poprzez modut DICOM Worklist
61. Mozliwo$¢ wpisywania danych demograficznych bezposrednio na konsoli operatora.
62. | Czas dostgpu do obrazu wstgpnego od momentu ekspozycji nie dtuzszy niz 5 s. w przypadku
radiografii
63. | Automatyczne wySwietlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjeciu
64. | Zainstalowane moduly DICOM: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS
VI. Dodatkowe wymagania
65. Wykonanie w cenie oferty testow akceptacyjnych
( odbiorcze + specjalistyczne )
66. | Wykonanie w cenie oferty szkolenia technikéw i lekarzy w zakresie obstugi zaoferowanego
sprzetu i szkolenie w zakresie podstawowej kontroli jakosci z radiografii cyfrowej: Min 2 dni
67. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczana z aparatem
68. | Interkom do komunikacji glosowej sterownia — pokoj badafi
69. | UPS dla stacji akwizycyjnej w celu poprawnego zamknigcia systemu w razie zaniku napigcia
70. | Duplikator do ptyt CD/DVD
71. Opracowanie projektu radiologicznych oston statych
72. Podtaczanie zaoferowanego urzadzenia na koszt wykonawcy do posiadanego przez Szpital Praski
oprogramowania PACS/RIS.
VII. Gwarancja
73.
Minimalny okres udzielonej gwarancji: 24 miesiace
74.

Przeglad techniczny: minimum 1 w roku
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7. Testy specjalistyczne zgodnie z ustawg prawo atomowe: co najmniej 1 raz w roku

10: Dostepnos¢ czesci zamiennych w okresie co najmniej 10 lat od momentu uruchomienia aparatu

77. | Mozliwos¢ zglaszana awarii na infolini¢ serwisowa,
czynna 24 godziny na dobe, 365 dni w roku.

78. | Kazda naprawa gwarancyjna wylaczajaca z
eksploatacji powyzej 3 dni roboczych powoduje
przedtuzenie okresu gwarancji o liczbe dni
wylaczenia sprzetu z eksploatacji, niezaleznie od
rodzaju wady ani sposobu jej usunigcia
(naprawa/wymiana itp.).

79. Czas reakeji ( telefoniczna konsultacja Wykonawcy z uzytkownikiem sprzetu ): 1 dzien roboczy
od momentu zgloszenia awarii

80. Czas naprawy od momentu zgloszenia (nie wymagajacy sprowadzenia czg$ci zamiennych) —
maks. 2 dni robocze.

81.
Czas naprawy wymagajacy sprowadzenia czeSci
zamiennych maks. 5 dni roboczych.

82.

Termin rozpoczecia biegu pelnej gwarancji liczony
jest od momentu uruchomienia catego zestawu po
podpisaniu protokotu instalacji ,uruchomienia i
szkolenia z obstugi.

83. Demontaz i utylizacja aparatdéw RTG obecnie znajdujacych si¢ w Zakladzie Radiologii

84. | Wszelkie inne czynnos$ci niezbedne do prawidlowego montazu, zainstalowania, uruchomienia i
eksploatacji Przedmiotu umowy oraz spelnienia wymogéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé lecznicza

85. Naprawienie ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
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Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcy Pelnomocnika)

FORMULARZ OFERTY

na dostawg¢ dwodch aparatéow RTG wraz z adaptacja pomieszczen

1. DANE WYKONAWCY
My/Ja* 0iZzej POAPISANI vou.vvvrivriireriiiirsri e sss e sissssstssssssions
[ imie i nazwisko/

RePIeZEntUJAC couvueereeeieeeee et e e s

/ petna naswa Wykonawey/
z siedzibg w:
adrese-mail: ... tel faX: e
NIP: i o o S . o e E5550500 00 e s s v o osidle e e s od REGON: e

2.

Nawigzujac do zapytania ofertowego opublikowanego na stronie Szpitala Praskiego pw.
Przemienienia Panskiego Sp. z 0.0. w ramach projektu ,, Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja
pomieszczen w zwiqzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewodziwa
mazowieckiego”

niniejszym skladamy ofertg¢ na ..........cccoivvviiiiiniiiiniinin.. zgodnie z przedstawiong, wedhug
cen jednostkowych okreslonych w Formularzu specyfikacji cenowe;.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa zaoferowanych przez nas dwéch aparatéw RTG_do
Zakladu Radiologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego Sp. z 0.0.. Al. Solidarnosci
67 z siedziba w Warszawie (zgodnie z wypelnionym przez nas Zatacznikiem A do ninieiszej
oferty) wraz z ich montazem uruchomieniem oraz odbiorem z rzeczonego Zakladu Radiologii
sitami wtasnymi i na wtasny koszt starych aparatéw RTG w celu ich utylizacji

Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami zamdwienia, w tym z projektem umowy,
akceptujemy je w catoéci i nie wnosimy do niego zastrzezen.
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Oswiadczamy iz Ze zapoznaliémy sie z warunkami lokalowymi, w ktérych bedzie realizowany
przedmiot zamdwienia oraz pozyskaliémy wszelkie informacje niezbedne do zlozenia oferty,
a zatem nie wnosimy zadnych zastrzezen, Uwazajac je za wystarczajace i jednoznaczne zaréwno
do okreslenia zakresu i wartoéci przedmiotu zaméwienia, jak i prawidlowej jego realizacji.
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejszg oferta na czas wskazany w ZO.
Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy
W Wyznaczonym miejscu i terminie.

Oferta nasza zawiera tacznie............ ponumerowanych stron.

Uprawnionym do kontaktow w ramach przedmiotowego postepowania

Fundusze . o Unia Europejska
i Europejskie Rzec'?posm)hta ‘. zo wsz e. Europejskli)Fuidusz -

L. e 5.
CINALL L.
Nasz REGON .......oooouemomemeeoeo NIP uiiinn e enaidsiieeevnsni&oteeeenmsennnseseneennnsens
(data) (podpis wykonawcy lub oséb upowaznionych
do wystepowania w imieniu wykonawcy)
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Zalacznik A do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZETU

dla urzadzenia nr 1

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM

Lp. | OPIS ) Wartosé Parametry
PARAMETROW/FUNKCJI/ oferowane
WARUNKOW wymagana | odaé)

I Urzadzenie typ/model/nr katalogowy | Tak, podaé

IL Producent/ Firma Tak, podaé

III. | Kraj pochodzenia Tak, podaé

Iv. Rok produkcji: 2021 Tak, podaé

dokladng date
produkgcji

V. Oznakowanie CE Tak, podaé
Sprzet fabrycznie nowy Tak,

VL e

potwierdzi¢

Lp. | OPIS ) Wartosé Parametry oferowane
PARAMETROW/FUNKCJI/WARUN (podac)
KOW wymagana

Iv. GENERATOR WYSOKIEJ CZESTOTLIWOSCI — 1 szt.

83| Moc wyjsciowa generatora nie mniej niz | Tak, podad
65 [kW] opis

84| Automatyka ekspozycji [AEC] dla Tak, podaé
detektora w stole i stojaku plucnym opis

85| Zakres napie¢ lampy co najmniej w Tak, podad
przedziale 40 — 150 [kV] opis

86| Zakres ustawien mAs co najmniej w Tak, podac
przedziale 0,5 — 500 [mAs] opis

87| Zakres ustawien mA co najmniej w Tak, podad
przedziale 10 — 650 mA opis

88| Zakres ustawienf czasu co najmniej w Tak, podaé
przedziale l ms—4 s opis

89| Programy anatomiczne minimum 700. Tak, podad
opis
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V& ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG -1 szt.

90| Lampa RTG zawieszona na Tak, podaé
teleskopowym zawieszeniu sufitowym opis

91| Ruch wzdhizny lampy min 320 cm Tak, podaé
opis

92| Ruch poprzeczny lampy min. 149 cm Tak, podaé
opis

93| Zmotoryzowany ruch lampy w pionie min | Tak, podaé
150 cm opis

94| Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD Tak, poda¢
min. 12” zlokalizowany na kolpaku opis

umozliwiajacy odczyt i ustawianie
parametrow ekspozycji

95| Auto- pozycjonowanie systemu do Tak, podac
wybranej procedury opis

96| Ruch nadazny lampy za detektorem w Tak, podac
stole i stojaku plucnym opis

97| Oprogramowanie do automatycznego Tak, podaé
laczenia obrazéw uzyskanych przy opis

obrazowaniu kosci dtugich

VL LAMPARTG -1 szt.

98| Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z

wyswietlaniem dawki na konsoli Iai’ poda¢
operatora P
99 Kolimator z mozliwoscia r¢cznej korekty
Potwierdzi¢ spelnienie Tak
(obligatoryjne potwierdzenie)
10| Obrdt kolimatora min. +/- 45 stopni Tak, podaé
10| Lampa RTG z wirujaca anodg min. 9000 Tak, podac

obr / min

10| Pojemnosé cieplna anody min. 300 kHU Tak, podaé

10| Pojemnos¢ cieplna kolpaka min. 1330

KHU Tak, podac
10| Obrdt 1ampy wokot osi poziomej min. +/- Tak, podat
115 stopni
10 Obrot 1ampy wokol osi pionowej min. +/- Tak, podaé
180 stopni
10| Male ognisko: max 0,6 mm Tak, podad
10| Duze ognisko: max 1,2 mm Tak, podaé
10| Moc matego ogniska min. 30 kW Tak, podad
Strona 24 z 48

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzgtu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewddztwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Wojewddziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.




Do, e Oazowsze, e N
10| Moc duzego ogniska min. 80 kW Tak, podaé
IV. STOL RTG — 1 szt.
11| Przygotowany do wspdlpracy z Tak, poda¢
oferowanym detektorem opis
bezprzewodowym/ detektor wbudowany
11| Stacjonarny — mocowany do podlogi Tak, podaé
opis
11| Elektrycznie regulowana wysoko$¢ blatu | Tak, podaé
stotu. opis
11| Najnizsze potozenie blatu (od podiogi) Tak, podaé
max 52 cm. Najwyzsze polozenie blatu opis
(od podtogi) min. 89 cm.
11) Ruch poprzeczny blatu min. 23 cm Tak, podaé
opis
11| Ruch wzdhluzny blatu min. 90 cm Tak, podaé
opis
11| Zakresu ruchu detektora w stole min. 20 | Tak, poda¢
cm opis
11| Dlugoéé blatu min. 240 cm Tak, poda¢
opis
11| Szerokos¢ blatu min. 75 cm Tak, podaé
opis
11| Ekwiwalent Al. ptyty pacjenta < 1,2 Tak, podaé
mmAl] opis
12| Max. waga pacjenta przy zachowaniu Tak, podaé
pelnej funkcjonalnosci stotu - min. 300 kg | opis
12| Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 Tak, podaé
l/em z ogniskowa 100 cm opis
IX. STOJAK DO ZDJEC PLUCNYCH -1 szt.
12| Przygotowany do wspolpracy z Tak, podaé
bezprzewodowym detektorem cyfrowym | opis
12| Ruch uchylny panelu w zakresie min Tak, podaé
+90/-20 stopni opis
12| Obrot panelu min. 90 © Tak, podaé
opis
12| Zakres ruchu detektora w pionie w Tak, podad
zakresie min. 41 — 180 cm opis
12| Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 Tak, podaé
l/em z ogniskowg 140 lub 180 cm opis
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12

Dodatkowy statyw do obrazowania koéci
dtugich w pozycji pionowej z uchwytami
pacjenta

Tak, podaé
opis

X. DETEKTOR CYFROWY -1 szt

12| Detektor bezprzewodowy typu ,, flat Tak, podaé
panel” opis
12| Akumulatory do zasilania detektora min. | Tak, podaé
2 szt opis
13| Ladowarka do jednoczesnego tadowania | Tak, podaé
min. 2 akumulatoréw wyjetych z opis
detektora
13| Producent, model, typ detektora Tak, podaé
opis
13| Detektor scyntylacyjny o wysokiej Tak, podaé
czwo$ci zbudowany z materiatu Csl opis
13| Detektor wodoodporny zgodnie z normg | Tak, podaé
min. IPX 7 opis
13| Min. 2 zakresy czgstotliwosci pracy Tak, podaé
detektora 2,4 GHz oraz 5 GHz opis
13| Pole obrazowe detektora min. 35x43cm Tak, podaé
(/- 0,5 cm) opis
13| Wielko$¢ pixela max. 148 pm Tak, podaé
opis
13| Rozdzielczosé¢ detektora min. 6 MP Tak, podaé
opis
13| Rozdzielczosé¢ przestrzenna detektora min | Tak, podaé
3,3 pl/mm opis
13| Grubos¢ detektora max 16 mm Tak, podaé
opis
14| Waga detektora z baterig max. 2,8 kg Tak, podaé
opis
14| Glgboko$¢é przetwarzania min. 16 bit Tak, podaé
opis
14| Wskaznik poziomu naladowania baterii Tak, podaé
na detektorze opis
14| Wbudowana pamig¢¢ wewngtrzna w Tak, podaé
detektor na min. 90 obrazéw opis
14f Wytrzymato$¢ detektora mierzona na jego | Tak, podaé
powierzchni o wymiarach 4 x 4 cm min. | opis
100 kg
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14| Wytrzymato$¢ obciazenia detektora (bez | Tak, podaé
korzystania z dodatkowej obudowy opis
detektora) min. 300 kg
XI. DETEKTOR CYFROWY WBUDOWANY W STOJAK PLUCNY - 1 szt
14| Producent, model, typ detektora Tak, podaé
opis
14| Detektor scyntylacyjny o wysokiej Tak, podaé
czuto$ci zbudowany z materiatu Csl opis
14| Pole obrazowe detektora min. 42x43cm Tak, podac
(+/- 0,5 cm) opis
14| Wielko$é pixela max. 148um Tak, poda¢
opis
15| Rozdzielczos¢ detektora min. 8 MP Tak, podaé
opis
15| Rozdzielczo$¢ przestrzenna detektora min | Tak, podaé
3,3 pl/mm opis
XII. KONSOLA OPERATORA -1 szt.
15| Oprogramowanie konsoli operatora Tak, podac
calkowicie w j. polskim opis
15/ Oprogramowanie sterujace detektorami Tak, podaé
oraz zaoferowane detektory opis
wyprodukowane przez tego samego
producenta. Dolaczyé autoryzacje
producenta detektoréw i oprogramowania
potwierdzajgce, ze oferent ma prawo do
ich sprzedazy, serwisowania.
15| Jedna, wspdlna konsola operatora do Tak, podaé
sterowania aparatem RTG, generatorem, | opis
detektorem i zarzadzania obrazami
15| Plaski, kolorowy monitor LCD, o Tak, podaé
przekatnej nie mniejszej niz 21 [cal] opis
15| Wyswietlanie i regulacja parametrow Tak, podaé
ekspozycji (kV, mA) bezposrednio na opis
konsoli operatora
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15| Wyswietlanie stopnia nagrzania lampy Tak, podaé
RTG mierzonych w [HU] na konsoli opis
operatora
15| Wyswietlanie stopnia naladowania baterii | Tak, podaé
detektora na konsoli operatora opis
15| Wyswietlanie poziomu potaczenia Tak, podaé
sieciowego pomiedzy konsola, a opis
detektorem na konsoli operatora
16| Dostgp do konsoli aparatu tylko dla os6b | Tak, podaé
uprawnionych. opis
16 Pobieranie listy pacjentéw z systemu RIS | Tak, podaé
poprzez modul DICOM Worklist opis
16| Protokoly DICOM min. Send, Storage, Tak, podaé
Worklist, Print, MPPS opis
16/ Mozliwo$¢ wpisywania danych Tak, podaé
demograficznych bezposrednio na konsoli | opis
operatora.
16{ Czas dostepu do obrazu od momentu Tak, podaé
ekspozycji nie dhuzszy niz 5 [sek.] opis
84. | Automatyczne wyswietlanie dawki Tak, podaé
promieniowania na konsoli oraz na opis
zdjeciu
84. | Analiza zdje¢ odrzuconych z mozliwoscia | Tak, podaé
tworzenia raportow i ich eksportowania opis
na dysk USB
85. | Przenoszenie obrazéw z jednej wybranej
pl‘O_]'ekC_]l do dmglej lub z jednego Tak, podaé
pacjenta do drugiego wraz z opis
automatyczna obrobka danych pod katem P
projekcii i anatomii docelowej
86. Demontaz i utylizacja aparatéw RTG obecnie
znajdujagcych sie w Zakladzie Radiologii
Potwierdzi¢ spelnienie (obligatoryjne | Tak
potwierdzenie)
87. Naprawienie ewentualnych szkéd zwigzanych z
realizacja Przedmiotu zaméwienia
Potwierdzi¢ spelnienie (obligatoryjne Tak
potwierdzenie)
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88.

Wszelkie inne czynnosci niezbedne do
prawidlowego montazu, zainstalowania,
uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu umowy
oraz spelnienia wymogéw o ktorych mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21
sierpnia 2006 1. w sprawie szczegdtowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi oraz Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegblowych  wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$é lecznicza
Potwierdzié spelnienie (obligatoryjne
potwierdzenie)

Tak

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZETU

dla urzadzenia nr 2

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI TYPU TELEKOMANDO Z WYPOSAZENIEM

Lp. | OPIS Wartosé Parametry
PARAMETROW/FUNKCJI/ wymagana oferowane
WARUNKOW (podag)
I Urzadzenie typ/model/nr katalogowy | Tak, podaé
IL Producent/ Firma Tak, podaé
III. | Kraj pochodzenia Tak, podaé
V. Rok produkcji: 2021 Tak, podaé
doktadng date
produkc;ji

V. Oznakowanie CE Tak, podaé

VI. | Sprzet fabrycznie nowy Tak,
potwierdzié

Lp. OPIS Wartosé Parametry oferowane (podac)

PARAMETROW/FUNKCJI/WAR
UNKOW wymagana

VIII. GENERATOR WYSOKIEJ CZESTOTLIWOSCI -1 szt.
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86. | Moc wyjSciowa generatora nie mniej | Tak, podaé

niz 65 [kW] opis

87. | Automatyka ekspozycji [AEC] dla Tak, podaé
detektora - min. 3 komorowa opis

88. | Zakres napiec radiografii co najmniej | Tak, podaé
w przedziale 40 — 125 [kV] opis

89. | Zakres napigé fluoroskopii co Tak, podaé
najmniej w przedziale 60 — 110 [kV] | opis

90. | Zakres ustawien mAs co najmniej w | Tak, podaé
przedziale 0,5 — 500 [mAs] opis

91. | Zakres ustawien mA w radiografii co | Tak, podaé
najmniej w przedziale 10 — 650 mA | opis

92. | Zakres ustawien mA w trybie Tak, podaé
fluoroskopii co najmniej w opis
przedziale 0,5 — 7 mA

93. | Zakres ustawien czasu co najmniej w | Tak, podaé
przedziale l ms—4 s opis

94. | Programy anatomiczne minimum Tak, poda¢
700. opis

IX. SCIANKA DO PRZESWIETLEN

95. | Zmotoryzowany zakres pochylania Tak, podac
$cianki =-+90°/ —90° opis

96. | Najnizsze polozenie blatu $cianki od | Tak, podaé
podlogi < 60 cm opis

97. | Najwyzsze polozenie blatu §cianki Tak, podaé
od podlogi 2 89 cm opis

98. | Zakres zmotoryzowanego ruchu Tak, podaé
wzdtuznego blatu Scianki > 160 cm | opis

99. | Zakres zmotoryzowanego ruchu Tak, podac
poprzecznego blatu §cianki > +/- opis
15cm

100. | Obcigzalnos¢ blatu $cianki > 230 kg | Tak, podaé
przy zachowaniu pelnej opis
funkcjonalnosci $cianki

101. | Wymiary blatu $cianki > 225 x 80 Tak, podaé
cm opis

102. | Mozliwos$¢ przeswietlenia pacjenta | Tak, podaé
na dlugosci = 190 cm bez opis
konieczno$ci jego przemieszczania

103. | Pochtanialno$¢ blatu, ekwiwalent < | Tak, podaé
1,0 mmAl opis
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104. | Wszystkie ruchy $cianki Tak, podaé
zmotoryzowane opis

105. | Zakres ruchu detektora w §ciance > | Tak, podaé
125 cm opis

106. | Automatyczny, zmotoryzowany Tak, poda¢
obrot detektora w $ciance > 90° w opis
zaleznosci od programu
anatomicznego

107. | Zmotoryzowany zakres pochylania Tak, podaé
kolumny z lampa rtg > +/- 40° opis

108. | Autopozycjonowanie si¢ §cianki, tj. | Tak, podaé
pochylanie $cianki, angulacja opis

kolumny, odlegtosé SID, poprzeczny
oraz wzdhizny ruch blatu, ustawienia
kolimatora i filtréw do wybrane;

projekcji

109. | Podnézek pacjenta z mozliwoscia Tak, podaé
wykonania zdjecia na siedzaco w opis
pozycji pionowej stotu

110. | Regulacja polozenia géra-dot Tak, podaé
podnoézka w pozycji pionowej stolu | opis

111. | Mozliwosci wykonywania zdjeé Tak, podaé
pacjentowi na wézku lub 16zku opis
szpitalnym

112. | Zakres obrotu lampy = +/- 90° Tak, podaé

opis

113. | Zmotoryzowana, ptynna regulacja Tak, podaé
odlegtosci SID w catym zakresie > opis
110-180 cm

114. | Sterowanie ruchami §cianki z konsoli | Tak, podaé

operatora w sterowni oraz opis
za pomoca pilota do zdalnego
sterowania
115. | Funkcja automatycznego taczenia Tak, podaé
zdjec ,,Autostiching” opis

X. LAMPARTG -1 szt.

116. | Pomiar dawki ekspozycji Tak, podaé
(dawkomierz) z wySwietlaniem opis
dawki na konsoli operatora

117. | Automatyczny kolimator z Tak, podaé
mozliwoscig recznej korekty opis
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118. | Lampa RTG z wirujaca anodg min. Tak, podac
9000 obr / min opis
119. | Pojemnos¢ cieplna anody min. 300 Tak, podaé
kHU opis
120. | Szybkos¢ chlodzenia anody min. 81 | Tak, podaé
kHU/min opis
121. | Pojemnos¢ cieplna kotpaka min. Tak, podaé
2000 kKHU opis
122. | Szybko$¢ chlodzenia kotpaka min. Tak, podaé
81 kHU/min opis
123. | Male ognisko: max 0,6 mm Tak, podaé
opis
124. | Duze ognisko: max 1,2 mm Tak, podaé
opis
125. | Moc matego ogniska min. 33 kW Tak, poda¢
opis
126. | Moc duzego ogniska min. 64 kW Tak. podaé
opis
127. | Kamera w obudowie lampy do Tak, podac
podgladu i pozycjonowania pacjenta | opis
(bez uzycia promieniowania)
podczas pozycjonowania
128. | Automatyka zabezpieczajaca lampe | Tak, podaé
przed przegrzaniem opis
XI. DETEKTOR CYFROWY DO RADIOGRAFII I FLUOROSKOPII — 1 szt
129. | Detektor bezprzewodowy, tatwo Tak, podaé
wyjmowany celem wykonania opis
zdjgcia pacjentowi np. na wéozku
inwalidzkim lub 16zku szpitalnym/
detektor wbudowany
130. | Producent, model i typ detektora Tak, podaé
opis
131. | Jeden detektor do radiografii oraz Tak, podaé
fluoroskopii opis
132. | Regulowana szybko$é zapisu w Tak, podaé
trybie fluoroskopii min. 6 opis
obrazow/sek.
133. | Pole obrazowe detektora min. 42 x Tak, podaé
43cm = 1 cm opis
134. | Wielkos¢ pixela max. 150 pm Tak, podaé
opis
135. | Rozdzielczo$¢ detektora min. 6 MP | Tak, podaé
opis
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136. | Gigboko$¢ przetwarzania min. 14 bit | Tak, podaé
opis
137. | Mozliwo$¢ wykonania ekspozycji Tak, podaé
RTG u pacjenta o wadze powyzej opis
120 kg stojacego bezposrednio na
detektorze
Xll. KONSOLA OPERATORA -1 szt.
138. | Oprogramowanie sterujace
detektorami oraz zaoferowane
detektory wyprodukowane przez
tego samego producenta. Dotaczy¢ .
autoryzacj¢ producenta detektora i Tak, podac
oprogramowania potwierdzajace, ze
oferent ma prawo do ich sprzedazy,
serwisowania.
139. | Konsola operatora do sterowania Tak, podaé
parametrami generatora, detektorami | opis
1 zarzadzania obrazami
140. | Plaski, kolorowy monitor dotykowy | Tak, podaé
LCD, o przekatnej nie mniejszej niz | opis
21 [cal]
matryca min. : 1600x1200
luminacja: >700cd/m2
kontrast: >700:1
zgodny i kalibrowalny z krzywa
DICOM
141. | Dodatkowa konsola do sterowania Tak, podaé
ruchami $cianki z podgladem obrazu | opis
z kamery do pozycjonowania
pacjenta
142. | Dodatkowy monitor na wozku min. | Tak, podad
21” w Sali badan do wy§wietlania opis
obrazéw dynamicznych
143. | WySwietlanie stopnia nagrzania Tak, podaé
lampy RTG na konsoli operatora opis
144. | Dostep do konsoli aparatu tylko dla | Tak, podad
0s0b uprawnionych. opis
145. | Pobieranie listy pacjentéw z systemu | Tak, podaé
RIS poprzez modut DICOM opis
Worklist
146. | Mozliwo$¢ wpisywania danych Tak, podaé
demograficznych bezposrednio na opis
konsoli operatora.
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147. | Czas dostgpu do obrazu wstepnego Tak, podaé
od momentu ekspozycji nie dluzszy | opis
niz 5 s. w przypadku radiografii
148. | Automatyczne wy$wietlanie dawki Tak, podaé
promieniowania na konsoli orazna | opis
zdjeciu
149. | Zainstalowane moduty DICOM: Tak, podac
Send, Storage, Worklist, Print, MPPS | opis
XIII. Dodatkowe wymagania
150. | Wykonanie w cenie oferty testow Tak, podaé
akceptacyjnych opis
(odbiorcze + specjalistyczne )
151. | Wykonanie w cenie oferty szkolenia | Tak, podaé
technikow i lekarzy w zakresie opis
obshugi zaoferowanego sprzetu i
szkolenie w zakresie podstawowej
kontroli jakosci z radiografii
cyfrowej: Min 2 dni
152. | Instrukcja obshugi w jezyku polskim | Tak, podaé
dostarczana z aparatem opis
153. | Interkom do komunikacji gltosowe;j Tak, podad
sterownia — pok6j badan opis
154. | UPS dla stacji akwizycyjnej w celu | Tak, podaé
poprawnego zamknigcia systemu w | opis
razie zaniku napigcia
155. | Duplikator do ptyt CD/DVD Tak, podaé
opis
156. | Opracowanie projektu Tak, podaé
radiologicznych oston statych opis
157. | Podlaczanie zaoferowanego Tak, podaé
urzadzenia na koszt wykonawcy do | opis
posiadanego przez Szpital Praski
oprogramowania PACS/RIS.
XIV. Gwarancja
158. Minimalny okres udzielonej Tak’ poda¢
. .. opis
gwarancji: 24 miesigce
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159.

Przeglad techniczny: minimum 1 w
roku

Tak, podad
opis

160.

Testy specjalistyczne zgodnie z
ustawa prawo atomowe: co najmniej
1 raz w roku

Tak, podaé
opis

161.

Dostgpno$¢ czgsci zamiennych w
okresie co najmniej 10 lat od
momentu uruchomienia aparatu

Tak

162.

Mozliwos¢ zglaszana awarii na
infolini¢ serwisowa,

czynng 24 godziny na dobe, 365 dni
w roku. ( Poda¢ adres i dane
kontaktowe punktu serwisowego )

Tak, podaé
opis

163.

Kazda naprawa gwarancyjna
wylaczajaca z

eksploatacji powyzej 3 dni
roboczych powoduje
przedhuzenie okresu gwarancji o
liczbe dni

wylaczenia sprzetu z eksploatacii,
niezaleznie od

rodzaju wady ani sposobu jej
usuniecia

(naprawa/wymiana itp.).

Tak, podaé
opis

164.

Czas reakcji ( telefoniczna
konsultacja Wykonawcy z
uzytkownikiem sprzetu ): 1 dzien
roboczy od momentu zgloszenia
awarii

Tak, podaé
opis

165.

Czas naprawy od momentu
zgloszenia (nie wymagajacy
sprowadzenia czesci zamiennych) —
maks. 2 dni robocze.

Tak, podaé
opis

166.

Czas naprawy wymagajacy
sprowadzenia czgsci
zamiennych maks. 5 dni roboczych.

Tak, podaé
opis

167.

Termin rozpoczecia biegu pelnej
gwarancji liczony

jest od momentu uruchomienia
catego zestawu po

podpisaniu protokotu instalacji
,uruchomienia i

szkolenia z obshugi.

Tak, podac
opis
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168. | Demontaz i utylizacja aparatéw RTG obecnie Tak

znajdujacych si¢ w Zakladzie Radiologii

Potwierdzi¢ spelmienie (obligatoryjne

potwierdzenie)
169. Tak

Wszelkie inne czynno$ci niezbedne do
prawidlowego montazu, zainstalowania,
uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu
umowy oraz spetnienia wymogdéw o ktorych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw bezpiecznej pracy
z urzadzeniami radiologicznymi oraz
Rozporzadzeniv Ministra Zdrowia z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie szczegéltowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$é lecznicza
Potwierdzi¢ spelnienie

(obligatoryjne potwierdzenie)

170. Naprawienie ewentualnych szkod Tak
zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy
Potwierdzié spelnienie

(obligatoryjne potwierdzenie)

1. Nie spelnienie wszystkich parametréw lub funkcji, ustalonych w rubryce ,,Warto$é wymagana”
spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedzi w rubryce ,,Parametry oferowane ” traktowany bedzie jak brak danej funkcji
lub parametru.

3. Wrykonawca odwiadcza, Ze oferowane powyzej urzadzenie jest kompletne i po uruchomieniu
bedzie gotowe do pracy, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, zobowiazujemy si¢ do:

1) demontazu i utylizacji aparatéw RTG obecnie znajdujacych si¢ w Zaktadzie Radiologii,

2) naprawienia ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

3) wykonamy wszelkie inne czynnoéci niezbgdne do prawidlowego montazu, zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji
Przedmiotu umowy oraz spetnienia wymogéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia
2006 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi oraz Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé lecznicza.

(podpis wykonawcy lub 0s6b upowaznionych do wystgpowania
w imieniu wykonawcy)
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Zatacznik nr B do Formularza oferty

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia w ramach projektu ,, Zakup
niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwiqzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-
CoV-2 na terenie wojewodztwa mazowieckiego” na dostawe dwéch aparatéw RTG wraz z adaptacja
pomieszezen, oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o nastepujace ceny:

Lp. Nazwa nr katalogowy Hosé Cena jedn. | Warto$¢ netto | Stawka Wartos¢
oferowanego netto VAT brutto
przedmiotu (lub inna cecha iden- (%)
zamoéwienia tyfikujaca produkt)
/ .
Producent
1 2 3 4 5 6 7 8

RAZEM

Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamowienia w ciagu ........... dni kalendarzowych, liczonych od
podpisania przez Strony umowy.

W cenie zlozonej przez nas oferty uwzglednione zostaly koszty:

1) demontaz i utylizacja aparatow RTG obecnie znajdujacych si¢ w Zaktadzie Radiologii,
2) naprawienie ewentualnych szkéd zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy,

3) wszelkie inne czynnosci niezbedne do prawidlowego montazu, zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu
umowy oraz spelnienia wymogéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi oraz Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é lecznicza.
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Uwagal

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wyznaczony na dzien 10.12.2021 r. jest terminem
granicznym, nie podlegajacym zmianie.

Jesli termin realizacji okreslony przez Wykonawcg bedzie kolidowat z terminem granicznym
wyznaczonym na realizacjg przedmiotu zaméwienia, w takim wypadku oferta Wykonawcy bedzie
podlegala odrzuceniu jako nie speiniajacq obligatoryjnych wymagar terminowych.

(podpis wykonawcy lub 0s6b upowaznionych do wystepowania
w imienin wykonawcy)
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Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/ /2021

zawarta w Warszawie zwana dalej ,,Umowa” pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim, ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym w dalszej czgsci Umowy ,, Kupujgcym”,
reprezentowanym przez

- _____—(nazwa pelnomocnika) mocy
petnomocnictwa udzielonego uchwata nr ....... Zarzadu Wojewo6dztwa Mazowieckiego z dnia 2021r.w
sprawie ...

a

z siedzibg w ul. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem _, kapital zaldadowy: , NIP: .
REGON: , Zwanym/a w dalszej czgsci umowy ,,Sprzedawea” reprezentowana przez:

zwanych tacznie ,,Stronami”.

Strony zawieraja umowe z uwzglednieniem art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytvacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z p6zn. zm.).

§1.

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedawce na Kupujacego wlasnosci dwéch aparatow RTG wraz z
adaptacja pomieszczen, szczegétowo okreslonych w zataczniku nr 3 do Umowy, dalej zwanych ,,Przedmiotem Umowy”
i ich wydanie Kupujacemu, ktéry zobowiazuje sig je odebraé i zaplaci¢ Sprzedawcy ceng na warunkach wskazanych w
dalszej czeSci Umowy.
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2. Sprzedawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia, montazu wiasnymi sitami i wydania Przedmiotu Umowy wlasnym
transportem bezposrednio do Zakladu Radiologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pariskiego sp. z 0.0., AL
Solidarno$ci 67 z siedziba w Warszawie, zwanego w dalszej czesci Umowy ,,Miejscem dostawy”.

Fund ; i j
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3. Sprzedawca o§wiadcza, ze Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a takze wolny od wad materialowych,
konstrukcyjnych i prawnych oraz praw o0séb trzecich oraz spelnia wszystkie okreslone prawem i Umowa wymagania.

4. Sprzedawca oéwiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze 1 umiejeinodci techniczne niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Sprzedawca zobowiazuje si¢ do demontazu i utylizacji starych aparatéw RTG Zaktadu Radiologii.

6. Sprzedawca o$wiadcza, Zze znane mu sg warunki lokalowe, w ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy oraz z
warunki transportu i montazu i nie wnosi do nich Zadnych zastrzezef, uwazajac je za wystarczajace i jednoznaczne
zaréwno do okre$lenia zakresu 1 warto$ci przedmiotu umowy, jak i prawidlowej jej realizacji.

§2.

1. Sprzedawca zobowiazany jest do dostarczenia i wydania Kupujacemu Przedmiotu Umowy, a takze przeszkolenia
personelu medycznego i technicznego w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

N

Sprzedawca ponosi koszty i pelng odpowiedzialnos¢ za transport Przedmiotn Umowy do Miejsca dostawy, jego
zatadunek i rozladunek, a takZe instalacje, konfiguracje z systemem szpitalnym Zaktadu Radiologii RIS,
uruchomienie, sprawdzenie prawidlowosci dziatania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego,
Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Panskiego sp. z 0.0 z siedziba w Warszawie, a takze za demontaz i utylizacje
starych aparatow RTG.

§3.

1. Obiér Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru w Miejscu dostawy.

2. Protokél odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, sporzadzony zostanie w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym dla Kupujacego oraz Sprzedawcy.

3. Do czasu podpisania protokolu odbioru za dostarczony Przedmiot Umowy odpowiedzialnoéé ponosi Sprzedawca.

4. Strony ustalaja nastepujace adresy do korespondencji i kontaktu:

1) Kupujacy: (adres pelnomocnika) Szpital Praski p.w. Przemienienia Paniskiego sp. z 0.0., Al. Solidarnosci 67, 03-401
Warszawa
2) Sprzedawca:

5. Strony zobowiazuja sa do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu do korespondencji i kontaktu, o
ktorym mowa w ust 4. Powiadomienie winno byé pod rygorem niewazno$ci dokonane w formie pisemnej i
doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

6. Zaniechanie obowiazku, o ktérym mowa w ust. 5 powoduje, ze pismo wyslane na adres wskazany
ust. 4 uznaje si¢ za dorgczone.

§4.

1. Calkowite wynagrodzenie Sprzedawcy z tytuhu realizacji Przedmiotu Umowy (warto§é Umowy) zostalo ustalone na
laczng kwote brutto (z VAT) i (stownie: ).

2. Kupujacy dokona zaplaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, przelewem
na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Kupujacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.
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3. Podstawg do wystawienia przez Sprzedawce faktury VAT jest podpisanie przez obie Strony protokotu odbioru,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
4. Za datg dokonania platnosci, Strony beda uwazaty date przekazania przez Kupujacego polecenia zaplaty do
banku prowadzacego jego rachunek.
5. Kupujacy oéwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
6. Sprzedawca wystawi fakturg VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokoh odbioru i dostarczy ja
Kupujacemu pod adres: (adres pelnomocnika) ;

7. Fakture VAT nalezy wystawié¢ ze wskazaniem nastepujacych danych

1) Nabywca: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40;

2) Qdbiorca Urzad Marszatkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellosiska 26, 03-
719 Warszawa,

3) numer Umowy: WUMWM-UF/UM/NW/ /2021

8. Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 dotyczy kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 1 wraz z wszelkimi kosztami innych niezbednych czynnoéci, w szczegdlnosci:

1) demontaz i utylizacja aparatdw RTG obecnie znajdujacych sie w Zakladzie Radiologii,

2) naprawienie ewentualnych szkdd zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy,

3) wszelkie inne czynnoéci niezbgdne do prawidlowego montazu, zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji
Przedmiotu umowy oraz spelnienia wymogéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21
sierpnia 2006 r. w sprawie szczegblowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi oraz
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r, w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é lecznicza.

9. Sprzedawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 5.

1. Sprzedawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia Kupujacemu, najpézniej w dniu odbioru Przedmiotu Umowy,
Instrukeji obstugi dostarczonego Przedmiotu Umowy w jezyku polskim w formie drukowanej oraz
dokumentacji serwisowej i instrukcji mycia i dezynfekeji.

2. Sprzedawca udziela 24 miesiecznej gwarancji dla dostarczonego Przedmiotu Umowy.

3. W okresie gwarancji, Sprzedawca zobowiazuje si¢ na wtasny koszt do naprawy lub wymiany kazdego z
elementéw, podzespoldw lub zespoléw dostarczonego Przedmiotu Umowy, ktore ulegly uszkodzeniu z
przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiatowych.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia powstate w czasie eksploatacji, jesli sa one
spowodowane niestosowaniem si¢ do dostarczonej instrukcji obstugi, dokonywaniem samowolnych napraw,
przerébek lub zmian konstrukeyjnych przez uzytkownika lub inne nieuprawnione osoby oraz wynikajacych z
przyczyn losowych (np. pozar, pow6dz, dewastacja).

5. W przypadku stwierdzenia przez Kupujacego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakoéciowych w okresie
obowigzywania gwarancji, o wykryciu wady Kupujacy powiadomi na pisémie Sprzedawce w terminie 14 dni od
daty jej ujawnienia.
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6. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okreslat Kupujacy, biorac pod uwage niezbedny czas
i techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujac o nich Sprzedawce.
7. Sprzedawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwiazanych z tym kosztéw.
8. Uprawnienia Kupujacego z tytuhu rekojmi dotyczace wad fizycznych, jak i okres jej trwania sa tozsame z
uprawnieniami z tytulu gwarancji.
9. Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhizenie okresu gwarancji o czas niesprawno$ci Przedmiotu
Umowy.
10. Sprzedawca zobowiazuje sig do wykonywania serwisu na warunkach wskazanych w Ofercie, stanowiacej
zatacznik nr 1 do Umowy.

§ 6.

1. Sprzedawca zaplaci Kupujacemu kare umowna w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminu dostawy okre$lonego w § 2 ust. 1.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczanych przez Kupujacego nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

3. Sprzedawca zaplaci Kupujacemu kare umowna w przypadku odstapienia przez Kupujacego lub Sprzedawce od
Umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Sprzedawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.

4. Sprzedawca zaplaci Kupujacemu karg umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu wskazanego przez Kupujacego do usuniecia wad w
okresie trwania gwarancji.

5. Strony zastrzegaja mozliwo$é dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é ww. kar umownych na
zasadach okre$lonych przepisami kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar umownych ze wszystkich swoich wierzytelnosci
wzgledem Kupujacego, w tym z naleznego mu wynagrodzenia. Potracenie przez Kupujacego naleznych kar
umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Sprzedawcy do zaplaty kar umownych.

7. W przypadku jesli potracenie, o ktérym mowa w ust. 5 nie jest mozliwe, Kupujacy wezwie Sprzedawce do
zaplaty kary umownej wyznaczajac termin dokonania zaplaty na 14 dni od daty doreczenia wezwania do jej
zaplaty.

8. Niezaleznie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujacy wystawi Sprzedawcy note ksiggowa
(obciazeniowa) na kwote naleznych kar umownych.

§7.
1. Strony postanawiaja, ze Kupujacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w przypadku gdy:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Sprzedawcy lub majatku za pomoca, ktérego Sprzedawca
wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia wlasciwego organu;

2) Sprzedawca dopuszcza sig zwloki w realizacji Przedmiotu Umowy trwajacej dtuzej niz 7 dni;
3) Sprzedawca naruszy zobowiazania do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 11 2;
4) Sprzedawca naruszy zobowiazanie, o ktérym mowa w § 11 ust. 6;

5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
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2. Strony zgodnie postanawiaja, ze Umowa wygasa z uptywem dnia 10 grudnia 2021 r. jezeli Sprzedawca nie
dostarczy Kupujacemu catoéci przedmiotu umowy okre§lonego w § 2 ust. 1
3. Postanowienia ust. 1 nie ograniczaja prawa Kupujacego do odstapienia od Umowy w innych przypadkach
wskazanych w przepisach obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci postanowieniach Kodeksu cywilnego.
4. Kupujacy ma prawo skorzystaé z prawa odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystapienia
przestanki uzasadniajacej odstapienie od Umowy.
5. Oséwiadczenie o odstapieniu od Umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemne;.

§8.

1. Sprzedawca zobowiazuje sie do zachowania w poufnoéci i do niewykorzystywania w innym celu niz okre§lony
w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Kupujacego w zwiazku z realizacja Umowy, z wyjatkiem:

1) informacji publicznie dostepnych;

2) informacji, w ktérych posiadanie Sprzedawca wszedt, bez naruszenia prawa, z innych Zrodet;

3) informacji, co do ktérych Kupujacy pisemnie zezwolit na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym
celu.

2. Sprzedawca o$wiadcza, iz zobowiaze swoich pracownikéw oraz osoby dziatajace na jego zlecenie do
zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz okre§lony w Umowie informacji, o
ktorych mowa w ust 1.

3. Obowigzek zachowania informacji w poufnosci nie dotyczy sytuacji, w ktérych Sprzedawca zobowiazany jest
do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa do zadania
udzielenia takich informacji w zwiazku z prowadzonym postgpowaniem.

4. W przypadku naruszenia przez Sprzedawce zobowiazania do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1 i
2, Kupujacy moze odstapi¢ od Umowy.

§9.

1. Administratorem danych osobowych 0s6b reprezentujacych Sprzedawce oraz osob wskazanych przez
Sprzedawce, jako osoby do kontaktu jest Wojewodztwo Mazowieckie, ktérego dane kontaktowe to: Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22)
59-79-100, email: urzad marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: Jumwm/esp.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé piszac
na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.

3. Dane osobowe:

1) o0séb reprezentujacych Sprzedawce, beda przetwarzane na podstawie obowiazku prawnego,
o0 ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, z pozin. zm. (ogéine rozporzqdzenie o ochronie danych osobowych), wynikajacego
z przepiséw prawa okreslajacych umocowanie do reprezentowania, w celu wlasciwej reprezentacji
Sprzedawcy dla zapewnienia waznoéci umowy oraz jej realizacji. Podane tych danych jest warunkiem
zawarcia umowy;
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2) o0s6b wskazanych przez Sprzedawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,

sluzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o
ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzqdzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu
postgpowania. Dane zostaly podane przez Sprzedawce w ramach zawieranej Umowy.

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udostgpnione podmiotom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz podmiotom $wiadczacym obshuge administracyjno-organizacyjng Urzedu
Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz beda przechowywane nie dhuzej niz to
wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktorych mowa w ust,
1 przysluguje prawo zadania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia oraz
ograniczenia przetwarzania, jak réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawcg, jako osoby do kontaktu, przystuguje réwniez prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajacego ze szczegdlnej sytuacii.

6. Sprzedawca jest zobowiazany do przekazania zapiséw niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym
wymienionym w ust. 1.

§ 10.

1. Wojewddztwo informuje, ze Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje
w oparciu o Zintegrowany System Zarzadzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 — System
Zarzadzania JakoScia, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 — System Zarzadzania Bezpieczefistwem Informacji,
PN-EN ISO 14001:2015-09 — System Zarzadzania Srodowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 — System
Zarzadzania Bezpieczefstwem i Higieng Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 — System Zarzadzania Dziataniami
Antykorupcyjnymi oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000 — System Spotecznej Odpowiedzialnosci w
zwiazku z tym, przy wydatkowaniu §rodkéw z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego nalezy dokdadaé
nalezytej staranno$ci w zakresie przestrzegania zasad majacych na celu m.in. zapewnienie bezpieczenistwa
informacji, ochrong $rodowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, przeciwdzialanie
korupcji.

§11.

1. Sprawy nieuregulowane Umowa podlegaja przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych dla
realizacji Przedmiotu Umowy obowiazujacych aktéw prawnych.

2. Sprzedawca oswiadcza, ze wiadome mu jest, iz tres¢ Umowy jest informacja publiczna, ktéra podlega

udostgpnieniu na warunkach okre$lonych w ustawie z dnia 6 wrzeénia 2001 r.,

o dostepie do informacji publicznej, (Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z p6zn. zm.), na co niniejszym Sprzedawca

wyraza zgodg.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

w

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajacego z realizacji Umowy sadem miejscowo wiasciwym dla jego
rozstrzygnigcia bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Kupujacego.

5. Sprzedawca odpowiada za dzialania i zaniechania 0s6b, za pomoca ktérych wykonuje Przedmiot Umowy, jak
za wlasne dzialania i zaniechania.
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6. Sprzedawca nie moze dokonaé cesji praw i obowiazkéw wynikajacych z Umowy, w szczegblnoéci zobowiazan
finansowych, na rzecz osoby trzecie;j.
7. Zalacznikami stanowiacymi integralng cze$¢ Umowy sa:
1) Zatacznik nr 1 Formularz oferty
2) Zalacznik nr 2 Wzor protokotu odbioru
3) Zalacznik nr 3 Opis przedmiotu zaméwienia
8. Umowa zostala sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.
9. Data zawarcia niniejszej Umowy jest data ztozenia o§wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

Kupujacy Sprzedawca
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Zalacznik nr 2
PROTOKOL ODBIORU
dotyczy Umowy nr ...........
Miejsce OdbIOT: ...vuvuieineirieiiiietiiieeieeierareeeearensaans
Data odbioru ..........cocevvuvnnnnnn. 2021 r.
Kupujacy:
Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.
Przedstawiciel Kupujacego — odbierajacy:

.......................................................................................................................

Sprzedajacy:
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Przedstawiciel Sprzedajacego:

........................................................................................................................

Czesé A
) . L, Numer seryjny
Lp. Przedmiot odbioru Ilosé (jezeli dotyczy)
1.

Przedstawiciel Kupujacego potwierdza odbiér ww. przedmiotu umowy.

Czesé B
Opisane w czgsci A przedmioty odbioru wymagaly/nie wymagaly: dokonania szkolenia personelu.

Sprzedawca dokonat szkolenia personelu w zakresie dziatania i obstugi przedmiotéw odbioru opisanego w czesci A.

Lp. Przedmiot odbioru Liczba przeszkolonych oséb

Protokét odbioru sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Kupujacego
i Sprzedajacego.

Przedstawiciel Kupujacego Przedstawiciel Sprzedajacego
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................................................................................................

1 Niepotrzebne skreslié
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